










AL400_10  05/2017 193

1.1 Méthodes

10.	Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

11.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

12.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre pendant un temps de réaction de 3 minutes.

	 La mesure s‘effectue automatiquement après	  l‘expi-
ration du temps de réaction.

	 Le résultat s’affiche en mg/l manganèse.

Remarques:

1.	Les substances suivantes sont gênantes : 
Calcium 	> 500mg/l 
Sodium 	 > 500mg/l 
Nickel 	 > 0.5 mg/l 
Fer 	 > 5 mg/l 
Chrome	 > 5 mg/l

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

KS265 – Manganese Reagent A Réactif liquide / 30 ml 56L026530 

KS266 – Manganese Reagent B Réactif liquide / 30 ml 56L026630

KS304 – Manganese Reagent C Réactif liquide / 30 ml 56L030430 

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	             3:00



AL400_10  05/2017194

1.1 Méthodes

Molybdate 
avec pastilles
1 – 50 mg/l MoO4

1.	 Remplir une cuvette propre (24 mm Ø) avec 10 ml 
d’échantillon d’eau, fermer soigneusement le cou-
vercle de la cuvette.

2.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	   
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure et vider la 
cuvette.

5.	 Verser 20 ml d’échantillon d’eau dans un bécher de 
100 ml.

6.	 Ajouter une pastille de MOLYBDATE HR No. 1 directe-
ment de l’emballage dans l’échantillon d’eau et écraser 
la pastille à l’aide d’un agitateur propre.

7.	 Ajouter une pastille de MOLYBDATE HR No. 2 direc-
tement de l’emballage dans le même échantillon d’eau 
et écraser la pastille à l’aide d’un agitateur propre.

8.	 Dissoudre les pastilles avec un agitateur propre.

9.	 Rincer la cuvette avec l’échantillon d’eau préparé puis 
la remplir jusqu’au repère de 10 ml.

10.	Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette.

11.	Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	   
Positionnement .

12.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche en mg/l molybdate.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

5 02
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Ajouter les pastilles dans le bon ordre.
2.	Dans les conditions du test (pH 3,8 – 3,9), ni le fer ni les autres métaux n’interfèrent aux 

niveaux attendus dans les systèmes d’eau industriels.
3.	Conversions: 

mg/l Mo = mg/l MoO4 x 0,6 
mg/l Na2MoO6 = mg/l MoO4 x 1,3

4.	  MoO4 
     Mo 

 Na2MoO4

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
MOLYBDATE HR No. 1 / No. 2

Pastille / par 100 
Agitateur inclus

4517631BT

MOLYBDATE HR No. 1 Pastille / 100 4513060BT

MOLYBDATE HR No. 2 Pastille / 100 4513070BT
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1.1 Méthodes

Molybdate LR 
avec réactif en sachet de poudre (PP)
0,05 – 5 mg/l MoO4 / 0,03 – 3 mg/l Mo

1.	 Verser 20 ml d’échantillon dans une eprouvette 
graduée avec bouchon propre de 25 ml.

2.	 Ajouter le contenu d’un sachet de poudre Vario 
Molybdenum 1 LR F20 directement de l’emballage 
protecteur dans l’échantillon de 20 ml.

3.	 Bien refermer l' eprouvette avec le bouchon et dis-
soudre la poudre en agitant l' eprouvette.

4.	 Préparer deux cuvettes propres de 24 mm. Repérer 
l’une des deux cuvettes comme cuvette de calibrage.

5.	 Verser 10 ml d’echantillon dans chaque cuvette 
préparée à l'avance.

6.	 Bien refermer la cuvette étalon avec le couvercle.

7.	 Dans la cuvette échantillon, ajouter 0,5 ml de solu-
tion de réactif Vario Molybdenum 2 LR.

8.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant légèrement.

9.	 Appuyer sur la touche [ ].

	 Attendre un temps de réaction de 2 minutes.

10.	Après écoulement du temps de réaction, procéder 
comme suit:

11.	 Placer ensuite la cuvette étalon dans la chambre de 
mesure. Positionnement .

1 2 

3 4 

5 12

 Compte à rebours 1
          2:00
 départ:  
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1.1 Méthodes

12.	Appuyer sur la touche ZERO.

13.	Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

14.	Placer ensuite la cuvette échantillon dans la chambre 
de mesure. Positionnement .

15.	Appuyer sur la touche TEST.

Le résultat s’affiche en mg/l molybdène.

Remarques:

1.	Il convient d’ajuster la valeur pH des eaux fortement alcalines ou acides à une plage 
entre 3 et 5 (au moyen de 0,5 mo/l d’acide sulfurique ou 1 mol/l de lessive de soude).

2.	Pour éviter les erreurs dûes aux dépôts, rincer les appareils en verre avant l‘analyse en 
utilisant une solution d‘acide chlorhydrique (de concentration 20% env.) et de l‘eau 
entièrement déminéralisée.

3.	 	 MoO4 
	 Mo 

	 Na2MoO4

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
VARIO Molybdenum 1 LR F20
VARIO Molybdenum 2 LR

Sachet de poudre / 100
Réactif liquide / 50 ml

4535450

Eprouvette graduée 25 ml 19802650

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Molybdate, Molybdène HR 
avec réactif en sachet de poudre (PP)
0,5 – 66 mg/l MoO4 / 0,3 – 40 mg/l Mo

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter le contenu d’un sachet de poudre Vario  
Molybdenum HR 1 F10 directement dans l’échantillon 
de 10 ml.

6.	 Refermer la cuvette avec son couvercle et mélanger le 
contenu en agitant légèrement.

7.	 Ajouter le contenu d'un sachet de poudre VARIO 
Molybdenum HR 2 F10 directement de l’emballage 
protecteur dans le même échantillon.

8.	 Refermer la cuvette avec son couvercle et mélanger le 
contenu en agitant légèrement.

9.	 Ajouter le contenu d'un sachet de poudre VARIO 
Molybdenum HR 3 F10 directement de l’emballage 
protecteur dans le même échantillon.

10.	Refermer la cuvette avec son couvercle et mélanger le 
contenu en agitant légèrement.

11.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement  .

12.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Respecter un temps de réaction de 5 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction est écoulé.

	 Le résultat s’affiche en mg/l molybdate.

1 2

3 4

 Compte à rebours
            5:00

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

5 22
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Filtrer les échantillons d‘eau troubles à l‘aide de papier filtre et d‘un entonnoir avant de 
les analyser.

2.	Ajuster les échantillons d‘eau très tamponnés ou présentant des valeurs de pH extrêmes 
sur un pH proche de 7 avec 1 mol/l de l‘acide nitrique ou 1 mol/l de l‘hydroxyde de 
sodium.

3.	Une concentration supérieure à 10 mg/l Cu entraîne des valeurs de test trop élevées si le 
temps de réaction de 5 minutes est augmenté. Il est donc très important d‘effectuer la 
procédure du test en continu.

4.	Substances pouvant interférer si présentes en concentrations de: 

Aluminium 50 mg/l

Chrome 1000 mg/l

Fer 50 mg/l

Nickel 50 mg/l

Nitrite tous niveaux

5.	  MoO4 
     Mo 

 Na2MoO4

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
VARIO Molybdenum HR 1 F10
VARIO Molybdenum HR 2 F10
VARIO Molybdenum HR 3 F10

Sachet de poudre / 100
Sachet de poudre / 100
Sachet de poudre / 100

4535300



AL400_10  05/2017200

1.1 Méthodes

Molybdate, Molybdène HR 
avec réactifs liquides
1 – 100 mg/l MoO4 / 0,6 – 60 mg/l Mo

1.	 Verser 10 ml d’échantillon préparée dans une cuvette 
propre de 24 mm et bien fermer le couvercle de la 
cuvette. 

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZERO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la cuvette:

	 10 gouttes KS63 (Thioglycolate)

6.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre pendant un temps de réaction de 5 minutes.

	 La mesure s‘effectue automatiquement après l‘expira-
tion du temps de réaction.

	 Le résultat s’affiche en mg/l molybdate.

5 42

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	             5:00



AL400_10  05/2017 201

1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Le test doit être réalisé immédiatement après le prélèvement des échantillons. Le 
molybdate se dépose sur les parois du récipient de prélèvement ce qui entraîne des 
résultats de mesure trop faibles.

2.	 	 MoO4 
	 Mo 

	 Na2MoO4

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

KS63 (Thoiglycolate Reagent) Liquid reagent / 65 ml 56L006365
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1.1 Méthodes

Nickel 
avec pastilles
0,1 –10 mg/l Ni

1.	 Remplir une cuvette propre (24 mm Ø) de 10 ml 
d’échantillon d’eau, fermer soigneusement le cou-
vercle de la cuvette.

2.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	   
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de NICKEL No. 1 directement de 
l’emballage dans l’échantillon d’eau, écraser la pastille à 
l’aide d’un agitateur propre et dissoudre complètement 
la pastille (Rem. 1).

6.	 Ajouter une pastille de NICKEL No. 2 directement de 
l’emballage dans le même échantillon d’eau et écraser 
la pastille à l’aide d’un agitateur propre.

7.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et 
agiter plusieurs fois la cuvette jusqu’à dissolution de la 
pastille.

8.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	   
Positionnement .

9.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Respecter un temps de réaction de 2 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction est écoulé.

	 Le résultat s’affiche en mg/l Nickel.

2 5 7

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours		
        2:00
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	En présence de fer, ajouter une cuillère de poudre de nickel PT à l'échantillon (après 
l'ajout de la pastille de nickel n° 1) et mélanger.

2.	Des concentrations de cobalt supérieures à 0,5 mg/l résultent en une interférence 
positive.

3.	Des concentrations plus importantes d'EDTA (au moins 25 mg/l) rendent le nickel plus 
complexe ce qui entraîne des résultats insuffisants. Les agents de complexage utilisés 
dans le traitement de l'eau (p. e. polyphosphate) n'influencent pas le résultat.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

NICKEL No. 1 Pastille / 100 4515630BT

NICKEL No. 2 Pastille / 100 4515640BT
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1.1 Méthodes

Nitrate 
avec pastilles et poudre
0,08 – 1 mg/l N

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider.

5.	 Verser 20 ml de l'échantillon d'eau à analyser dans le 
tube à essai.

6.	 Ajouter une mesure de poudre NITRATE TEST.

7.	 Bien refermer le tube à essai avec le couvercle, puis 
l'agiter énergiquement pendant 1 minute.

8.	 Ajouter une pastille de NITRATE TEST directement 
de l’emballage protecteur dans l’échantillon de 20 ml.

9.	 Bien refermer le tube à essai avec le couvercle, puis 
l'agiter énergiquement pendant 1 minute.

10.	Attendre que le réducteur se dépose dans le fond du 
tube à essai, puis retourner le tube à trois ou quatre 
reprises, de façon à obtenir une floculation complète du 
réducteur. Immobiliser ensuite le tube à essai en position 
verticale, pendant 2 minutes supplémentaires. Ouvrez 
le tube à essai, puis l'essuyer avec un chiffon propre les 
résidus de l'agent réducteur.

11.	Laisser décanter 10 ml de cette solution dans une cu-
vette d’une contenance de 10 ml, en veillant à ne pas 
verser le réducteur dans la cuvette.

12.	Ajouter une pastille de NITRITE LR directement de 
l’emballage protecteur dans l’échantillon de 10 ml et 
l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6 02

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes
13.	Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 

contenu en agitant jusqu’à dissolution de la pastille.

14.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

15.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Respecter un temps de réaction de 10 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction est écoulé.

	 Le résultat s’affiche en mg/l Nitrate.

Remarques:

1.	Si l'échantillon d'eau original contient du nitrite, l'analyse fait apparaître un taux trop 
élevé de nitrate. 
Pour la correction, il faut déterminer la teneur en azote nitrique à l'aide de la méthode 
270 et la soustraire du résultat de la détermination d'azote nitrique. La valeur obtenue 
par voie arithmétique indique la teneur réelle en azote nitrique de l'échantillon d'eau 
devant être examiné.

2.	Les concentrations d'azote nitrique supérieures à 1 mg/l (par ex. 50 mg/l) entraînent, à 
l'issue du temps de réaction de coloration de 10 minutes, une coloration abricot au lieu 
de la solution colorée fuchsia-rouge. Cette coloration donne lieu à une interprétation 
erronée par le photomètre. Le résultat indiqué ne correspond en aucun cas à la teneur 
réelle en azote nitrique. Il est cependant possible d'étendre la gamme de mesures en 
diluant l'échantillon d'eau. La dilution se fait généralement selon le rapport suivant: pour 
un 1 ml d'échantillon, rajouter de l'eau distillée jusqu'à 100 ml (facteur de dilution 100). 
Le résultat d'analyse affiché doit ensuite être multiplié par le facteur de dilution.

3.	Les ions suivants peuvent entrâıner des interférences par précipitation: antimoine (III), 
fer (III), plomb, mercure (I), argent, dichlorure de platinate, métavanadate et bismuth. 
Les ions de cuivre (II) peuvent, dans certains cas, entrâîner des valeurs faibles, car 
ils accélérent la dégradation du sel de diazonium. Dans la pratique, il est toutefois 
invraisemblable que ces ions apparaissent dans des concentrations qui auraient pour 
conséquence des erreurs considérables de mesure.

Réactif / Accessoires Forme de réactif/Quantité Référence

NITRATE TEST Poudre 15 g 465230

NITRATE TEST Pastille / 100 502810

NITRITE LR Pastille / 100 4512310BT

Nitrate test tube 366220

 Compte à rebours
            10:00

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Nitrate  
avec test en cuvette
1 – 30 mg/l N

Mettre en place l‘adaptateur pour les cuvettes circulaires 
de diamètre 16 mm.

1.	 Ouvrir une cuvette de réactif (réactif A) à couvercle 
blanc, la remplir 1ml d’échantillon et bien fermer le 
couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement  l .

	

3.	 Appuyer sur la touche ZERO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter le contenu d'un sachet de poudre Vario 
Nitrate Chromotropic directement de l’emballage 
protecteur dans le même.

6.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant avec précaution (10 fois) (remarque 1). 

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement  l .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.	  
Attendre un temps de réaction de 5 minutes.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique le nitrate 
en mg/l. 

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

Ø 16 mm

6 52

1 2

3 4

 Compte à rebours
            5:00

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Il se peut qu’une petite quantité de matière solide ne se dissolve pas.
2.	Pour optimiser les valeurs de mesure on peut, sur option, déterminer une valeur de 

méthode à blanc, spécifique au lot. Remplacez l'échantillon par l'eau désionisée. Le 
résultat obtenu est soustraite de la valeur de mesure de l'échantillon.

3.	Conversion: 
mg/l NO3 = mg/l N x 4,43

4.	  N 
 NO3

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
VARIO Nitrate Chromotropic
VARIO Nitra X Reagent tube
VARIO deionised water

Set
Sachet de poudre / 50
Cuvette de réactif / 50
100 ml

4535580
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1.1 Méthodes

Nitrite 
avec pastilles
0,01 – 0,5 mg/l N

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	   
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de NITRITE LR directement de 
l’emballage protecteur dans l’échantillon de 10 ml et 
l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 10 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique le nitrite en 
mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST 

 Compte à rebours 
	         10:00

7 02
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Les ions suivants peuvent par précipitation provoquer des interférences: antimoine (III), 
fer (III), plomb, mercure (l), chloroplatinate, métavanadate et bismuth. 
Les ions de cuivre (II) provoquent selon les cas des valeurs plus basses, car ils accélèrent la 
dégradation du sel de diazonium. 
En pratique cependant, il est peu vraisemblable que les ions surviennent en 
concentrations telles qu’elles provoquent des erreurs de mesures importantes.

2.	Conversion: 
mg/l NO2 = mg/l N x 3,29

3.	  N 
 NO2

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

NITRITE LR Pastille / 100 4512310BT
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1.1 Méthodes

Nitrite LR 
avec réactif en sachet de poudre (PP)
0,01 – 0,3 mg/l N

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	   
Positionnement    .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter le contenu d’un sachet de poudre Vario Nitri 3 
directement dans l’échantillon de 10 ml.

6.	 Refermer la cuvette avec son couvercle et mélanger son 
contenu en l’agitant.

7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement    .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 20 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule- 
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique le nitrite en  
mg/l.

1 2

3 4

 Compte à rebours
            20:00

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

7 22
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Interférences: 
•	 Les substances fortement oxydantes ou réductrices interfèrent. 
•	 Les ions cuivriques et ferreux entraînent des résultats plus faibles. 
•	 Les ions antimoneux, auriques, de chloroplatinate, de bismuth, ferriques, de plomb, 	
	 de mercure, de métavanadate et d‘argent provoquent une précipitation. 
•	 Dans les échantillons présentant une concentration très élevée de nitrate (> 100 mg/l),  
	 une petite quantité de nitrite est détectée. De tels niveaux de nitrate semblent subir  
	 une légère quantité de réduction en nitrite, soit spontanément, soit pendant la durée  
	 de réaction du test.

2.	 	N 
	NO2

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Vario Nitri 3 F10 Sachet de poudre / 100 4530980
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1.1 Méthodes

Oxygène, actif* 
avec pastilles
0,1 – 10 mg/l O2

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de DPD No. 4 directement de 
l’emballage protecteur dans l’échantillon de 10 ml et 
l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 2 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique l’oxygène 
actif en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	            2:00

9 02
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1.1 Méthodes

Remarques:
*	L‘oxygène actif est un synonyme désignant un désinfectant courant  
	 (à base „d‘oxygène“) dans le traitement des piscines.

1.	Lors de la préparation de l’échantillon, éviter les émanations d’oxygène, par exemple par 
la pipette ou l’agitation. 

2.	L’analyse doit avoir lieu aussitôt après le prélèvement de l’échantillon.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

DPD No. 4 Pastille / 100 4511220BT
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1.1 Méthodes

Oxygène, dissous 
avec Vacu-vials® K-7553 (voir remarque)
10 – 800 μg/l O2

Mettre en place l‘adaptateur pour les cuvettes circulaires 
de diamètre 13 mm.

1.	 Placer dans la chambre de mesure l‘ampoule zéro four-
nie dans le kit d‘essai. 

2.	 Appuyer alors sur la touche ZÉRO.

3.	 Sortir la cuvette zéro de la chambre de mesure.

4.	 Laisser l‘eau à analyser parcourir pendant plusieurs 
minutes l‘éprouvette de prélèvement d‘échantillon, du 
bas vers le haut afin éliminer les bulles d‘air adhérant 
en haut.

5.	 Une fois que l‘éprouvette de prélèvement d‘échantillon 
a été rincée totalement, presser une ampoule Vacu-vial® 
dans l‘un des angles inférieurs de l‘éprouvette de pré-
lèvement d‘échantillon. Briser l‘extrémité de l‘ampoule 
en augmentant faiblement la pression.

	 L‘échantillon d‘eau remplit l‘ampoule. Un volume faible 
de gaz inerte demeure dans l‘ampoule.

6.	 Sortir immédiatement l‘ampoule de l‘éprouvette de pré-
lèvement d‘échantillon, son extrémité étant dirigée vers 
le bas. Etant donnée que la solution de réactif présente 
une densité plus élevée que l‘eau, il est important de 
sortir l‘ampoule en moins de 5 secondes de l‘éprouvette 
de prélèvement d‘échantillon afin d‘éviter les pertes de 
solution de réactif.

7.	 Fermer l‘ouverture à l‘aide d‘un doigt protégé d‘un 
capuchon plastique afin que l‘air ne puisse pas s‘infiltrer 
de l‘extérieur.

	 Retourner plusieurs fois l‘ampoule et ensuite la sécher 
de l‘extérieur.

8.	 Placer ensuite l‘ampoule dans la chambre de mesure.

9.	 Appuyer alors sur la touche TEST.

	 Le résultat s‘affiche sur l'écran, en μg/l d‘oxygène.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

9 22
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Dans le cas de cette méthode, il s'agit d'un produit de CHEMetrics. La plage de mesure 
indiquée dans ce photomètre et la longueur d'onde utilisée peuvent néanmoins varier 
par rapport aux indications de CHEMetrics.

2.	Avant de procéder à l‘essai, lisez impérativement les instructions de travail originales 
et la fiche de données de sécurité qui sont jointes au kit d‘essai (MSDS est également 
disponible sur le site internet www.chemetrics.com).

3.	Conserver Vacu-vials® dans le noir à température ambiante.
4.	Vacu-vials® est une marque déposée de la société CHEMetrics, Inc. / Calverton, U.S.A.

Réactif / Accessoires Forme de réactif/Quantité Référence

Vacu-vials® / CHEMetrics K-7553 Test-Kit / 30 Tests 380450

13-mm-adaptateur Ø 19802192
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1.1 Méthodes

Ozone  
avec pastilles
0,02 – 2 mg/l O3

La sélection suivante s’affiche:

pour la détermination d’ozone en présence de chlore

pour la détermination d’ozone en absence de chlore

Sélectionner la détermination souhaitée au moyen des 
touches fléchées [ ] et [ ] puis confirmer avec [ ].

 Ozone
	 >> présence de Cl
	      absence Cl

	 >> présence de Cl

	 >> absence de Cl

0 03
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Nettoyage des cuvettes 
Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par exemple les produits à laver la 
vaisselle) comportent des agents réducteurs, il est possible que lors de la détermination 
de l’ozone les résultats soient de moindre précision. Pour éviter ces erreurs de mesure, 
il est conseillé d’employer des récipients et instruments en verre insensible aux effets du 
chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les récipients et instruments en verre pour une 
durée d’une heure dans une solution d’hypochlorite de natrium (0,1g/l) et de bien les 
rincer à l’eau déminéralisée.

2.	Lors de la préparation de l’échantillon, éviter les émanations d’ozone, par exemple 
par la pipette ou l’agitation. L’analyse doit avoir lieu aussitôt après le prélèvement de 
l’échantillon.

3.	La coloration due au DPD survient lorsque la valeur pH est comprise entre 6,2 et 6,5.  
Le réactif comporte à cet effet un tampon permettant un ajustement de la valeur pH.  
Il convient d’ajuster la valeur pH des eaux fortement alcalines ou acides à une plage 
entre 6 et 7 (au moyen de 0,5 mo/l d’acide sulfurique ou 1 mol/l de lessive de soude).

4.	Les concentrations supérieures à 6 mg/l d’ozone peuvent provoquer des résultats allant 
jusqu’à 0 mg/l. Dans ce cas, il convient de diluer l’échantillon d’eau avec de l’eau libre 
d’ozone. Ajouter 10 ml de l’échantillon dilué au réactif et recommencer la mesure (test 
de plausibilité).

5.	Si lors de résultats différenciés de tests s’affiche  ???  , cf. page 356.
6.	Tous les agents d’oxydation contenus dans les échantillons réagissent comme l’ozone, ce 

qui entraîne des résultats trop élevés
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1.1 Méthodes

Ozone, en présence de chlore 
avec pastilles
0,02 – 2 mg/l O3

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
en y laissant quelques gouttes.

5.	 Ajouter une pastille de DPD No.1 et une pastille de 
DPD No. 3 directement de l’emballage protecteur et les 
écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6.	 Verser de l’échantillon dans la cuvette jusqu’à la marque 
de 10 ml.

7.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

8.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

9.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 2 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

10.	Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la rincer 
soigneusement ainsi que le couvercle.

11.	Remplir une deuxième cuvette propre avec 10 ml 
d’échantillon.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Compte à rebours
	            2:00

 Zéro accepté
 Préparer T 1
 Presser TEST

3 0 0
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1.1 Méthodes
12.	Ajouter une pastille de Glycine directement de l’em-

ballage protecteur et l’écraser à l’aide d’un agitateur 
propre.

13.	Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

14.	Ajouter une pastille de DPD No. 1 et une pastille de 
DPD No. 3 directement de l’emballage protecteur et les 
écraser à l’aide d’un agitateur propre.

15.	Verser le contenu de la deuxième cuvette (solution 
de Glycine) dans la cuvette préparée (point 14).

16.	Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

17.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

18.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 2 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche en:

	 mg/l d’ozone

	 mg/l chlore total

Remarques cf. page 217.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
DPD No. 1 / No. 3

Pastille / par 100 
Agitateur inclus

4517711BT

DPD No. 1 Pastille / 100 4511050BT

DPD No. 3 Pastille / 100 4511080BT

GLYCINE Pastille / 100 4512170BT

 Compte à rebours
	           2:00

 T1 accepté
 Préparer T2 
 Presser TEST 

 *,** mg/l O3 
 *,** mg/l Cl total
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1.1 Méthodes

Ozone, en absence de chlore 
avec pastilles
0,02 – 2 mg/l O3

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
en y laissant quelques gouttes.

5.	 Ajouter une pastille de DPD No. 1 et une pastille de 
DPD No. 3 directement de l’emballage protecteur et les 
écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6.	 Verser de l’échantillon dans la cuvette jusqu’à la marque 
de 10 ml.

7.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

8.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

9.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 2 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique l’ozone en 
mg/l.

	 Remarques: cf. page 217.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	            2:00

0 03
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1.1 Méthodes

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
DPD No. 1 / No. 3

Pastille / par 100 
Agitateur inclus

4517711BT

DPD No. 1 Pastille / 100 4511050BT

DPD No. 3 Pastille / 100 4511080BT
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1.1 Méthodes

PHMB (biguanide) 
avec pastilles
2 – 60 mg/l PHMB

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de PHMB PHOTOMETER direc-
tement de l’emballage protecteur et l’écraser à l’aide 
d’un agitateur propre.

6.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique le PHMB 
en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

7 0
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Il convient de rincer immédiatement les cuvettes à la fin de la détermination et de les 
nettoyer à l’aide d’une brosse.

2.	Lors d’une utilisation prolongée, les cuvettes et l’agitateur peuvent se teinter de bleu. La 
coloration peut s’éliminer en les nettoyant à l’aide d’un produit nettoyant de laboratoire 
(voir chapitre 1.2.2 Nettoyage des cuvettes et des instruments d’analyse). Rincer ensuite 
à l’eau du robinet puis à l’eau déminéralisée.

3.	Le résultat de l’analyse peut être tributaire, lors de cette détermination, de la dureté et 
de la capacité acide de l’échantillon d’eau. Cette méthode peut être affinée en utilisant 
de l’eau à la composition suivante:

4.	dureté calcique:	 2    mmol/l 
capacité acide:	 2,4 mmol/l

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

PHMB PHOTOMETER Pastille / 100 4516100BT
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1.1 Méthodes

Phosphate, ortho LR 
avec pastille
0,05 – 4 mg/l PO4

Détermination des ions orthophosphate

Phosphate, ortho HR 
avec pastille
1 – 80 mg/l PO4

Détermination des ions orthophosphate

Phosphate, ortho 
avec réactif en sachet de poudre (PP)
0,06 – 2,5 mg/l PO4

Détermination des ions orthophosphate

Phosphate, ortho 
avec test en cuvette
0,06 – 5 mg/l PO4

Détermination des ions orthophosphate

Phosphat 1, ortho 
avec Vacu-vials®

5 – 40 mg/l PO4

Détermination des ions orthophosphate

Phosphat 2, ortho 
avec Vacu-vials®

0,05 – 5 mg/l PO4

Détermination des ions orthophosphate

Phosphate, hydrolysable par acide 
avec test en cuvette
0,02 – 1,6 mg/l P
Détermination des ions orthophosphate + phosphates 
inorganiques condensés

Phosphate, total 
avec test en cuvette
0,02 – 1,1 mg/l P
Détermination des ions orthophosphate + phosphates 
inorganiques condensés + phosphates organiquement 
combinés

Phosphate, LR 
avec réactif liquide

	 0,1 – 10 mg/l PO4	  

Détermination des ions orthophosphate + phosphates 
inorganiques condensés + phosphates organiquement 
combinés

2 03

2 13

2 33

2 43

2 73

2 83

2 53

2 63

3 43
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1.1 Méthodes

Phosphate, HR 
avec réactif liquide

	 5 – 80 mg/l PO4	  

Détermination des ions orthophosphate + phosphates 
inorganiques condensés + phosphates organiquement 
combinés

Généralités:

La couleur bleue obtenue pour les méthodes 320, 323, 324, 325, 326 est due à la réaction 
du réactif au contact des ions d’ortho-phosphate.
Le phosphate sous forme organique ou inorganique condensée (méta-, pyro- et poly-
phosphates) doit être converti en ions orthophosphate avant analyse. Le pré-traitement de 
l’échantillon à l’acide et la chaleur fournit les conditions favorables à l’hydrolyse des formes 
inorganiques condensées. Les phosphates organiquement combinés sont convertis en 
ions orthophosphate en les chauffant en présence d’acide et de persulfate. La quantité de 
phosphate organiquement combiné peut être calculée:
mg/l phosphate, organique = mg/l phosphate, total – mg/l phosphate, hydrolysable à 
l’acide

Pour la méthode 321 et 327, les ions d’ortho-phosphate réagissent au contact du réactif 
Vanadate-molybdate dans une solution acide et forment un complexe de couleur jaune.

Notes – uniquement pour analyse en tube à essai et analyse avec sachets de 
poudre: 323, 324, 325, 326

1.	Application: pour eau, eaux usées et eau de mer.
2.	Les échantillons très tamponnés ou échantillons avec valeurs pH extrêmes doivent être 

ajustés entre pH 6 et pH 7 avant l'analyse (avec de l’acide chlorhydrique 1 mol/l ou de 
l’hydroxyde de sodium 1 mol/l).

3.	Interférences: 
Une turbidité importante peut entraîner des résultats contradictoires.

	 Substance interférante	 Niveau d’interférence
	 Aluminium	 supérieur à 200 mg/l
	 Arséniate	 à tous les niveaux
	 Chrome	 supérieur à 100 mg/l
	 Cuivre	 supérieur à 10 mg/l
	 Fer	 supérieur à 100 mg/l
	 Nickel	 supérieur à 300 mg/l
	 Silice (dioxyde de silicium)	 supérieur à 50 mg/l
	 Silicate	 supérieur à 10 mg/l
	 Sulfure	 à tous les niveaux
	 Zinc	 supérieur à 80 mg/l

3 53
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1.1 Méthodes

Phosphate, ortho LR 
avec pastilles
0,05 – 4 mg/l PO4

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de PHOSPHATE No. 1 LR direc-
tement de l’emballage protecteur dans l’échantillon de  
10 ml et l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6.	 Ajouter une pastille de PHOSPHATE No. 2 LR direc-
tement de l’emballage protecteur au même échantillon 
et l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

7.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

8.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

9.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 10 minutes de temps de réaction.	

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique l’ortho-
phosphate en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST 

 Compte à rebours
	          10:00

2 03
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Seuls les ions d’ortho-phosphate réagissent.
2.	L’ordre d’apport des pastilles doit être respecté scrupuleusement.
3.	La valeur pH de l’échantillon d’eau devrait être comprise entre 6 et 7.
4.	Perturbations: 

La coloration de fortes concentrations de Cu, Ni, Cr (III), V (V) et W (VI) est gênante.	
Les silicates (masqués par l’acide citrique de la pastille) ne gênent pas.

5.	Voir également en page 225.
6.	Conversion: 

mg/l P = mg/l PO4 x 0,33 
mg/l P2O3 = mg/l PO4 x 0,75

7.		 	 PO4 
    	 P 

	 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
PHOSPHATE LR No. 1 / No. 2

Pastille / par 100 
Agitateur inclus

4517651BT

PHOSPHATE LR No. 1 Pastille / 100 4513040BT

PHOSPHATE LR No. 2 Pastille / 100 4513050BT
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1.1 Méthodes

Phosphate, ortho HR 
avec pastille
1 – 80 mg/l PO4  (Rem. 1)

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	   
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de PHOSPHATE HR P1 directe-
ment de l’emballage dans l’échantillon d’eau et écraser 
la pastille avec un agitateur propre.

6.	 Ajouter une pastille de PHOSPHATE HR P2 directe- 
ment de l’emballage dans le même échantillon d’eau  
et écraser la pastille avec un agitateur propre.	  

7.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et agi-
ter plusieurs fois la cuvette jusqu’à dissolution complète 
de la pastille.

8.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	  
Positionnement .	  

9.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Respecter un temps de réaction de 10 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction s’est écoulé.

	 Le résultat s’affiche pour l’ortho-phosphate en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      10:00

2 13
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Pour des échantillons ayant un taux de phosphate inférieur à 5 mg/l PO4, nous 
recommandons d’effectuer l’analyse en suivant une méthode pour plage de mesure 
basse, par exemple la méthode n° 320 «phosphate, ortho LR avec pastille».

2.	Seuls les ions ortho-phosphates réagissent.
3.	Voir également en page 225.
4.	Conversions: 

mg/l P = mg/l PO4 x 0,33 
mg/l P2O5 = mg/l PO4 x 0,75

5.			 	 PO4 
    	 P 

	 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
PHOSPHATE HR P 1 / P 2

Pastille / par 100 
Agitateur inclus

4517661BT

PHOSPHATE HR P1 Pastille / 100 4515810BT

PHOSPHATE HR P2 Pastille / 100 4515820BT
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1.1 Méthodes

Phosphate, ortho 
avec réactif en sachet de poudre (PP)
0,06 – 2,5 mg/l PO4

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .	  
 

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter le contenu d'un sachet de poudre VARIO 
Phos 3 F10 directement del’emballage dans l’échan-
tillon d’eau.

6.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et 
agiter plusieurs fois la cuvette pour mélanger le contenu 
(environ 10 – 15 sec., Remarque 1).

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .	  
 

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Respecter un temps de réaction de 2 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction s’est écoulé.

	 Le résultat s’affiche pour l’ortho-phosphate en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      2:00

1 2

3 4

2 33
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Le réactif ne se dissout pas complètement.
2.	Voir également en page 225.
3.	Conversions: 

mg/l P = mg/l PO4 x 0,33 
mg/l P2O5 = mg/l PO4 x 0,75

4.	  PO4 
		 P 

 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
VARIO PHOS3 F10

Sachet de poudre /
2 x 50 VARIO PHOSPHATE RGT. F10

4531550
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1.1 Méthodes

Phosphate, ortho 
avec test en cuvette
0,06 – 5 mg/l PO4

Mettre en place l‘adaptateur pour les cuvettes circulaires 
de diamètre 16 mm.

1.	 Ouvrir le capuchon blanc d’un tube de dilution PO4-P 
et ajouter 5 ml d’échantillon d’eau.

2.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant légèrement.

3.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement  l .

4.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

5.	 Retirer le tube de la chambre de mesure.

6.	 Ajouter le contenu d'un sachet de poudre VARIO  
Phos 3 F10 directement de l’emballage dans l’échan-
tillon d’eau (Remarque 1).

7.	 Fermer soigneusement le capuchon du tube et agiter le 
tube plusieurs fois pour mélanger le contenu (environ 
10 – 15 sec., Remarque 2).

8.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement  l .

9.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre un temps de réaction de 2 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction s’est écoulé.

	 Le résultat s’affiche pour l’ortho-phosphate en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      2:00

Ø 16 mm

1 2

3 4

2 43
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Utiliser un entonnoir pour ajouter le réactif.
2.	Le réactif ne se dissout pas complètement.
3.	Voir également en page 225.
4.	Conversions: 

mg/l P = mg/l PO4 x 0,33 
mg/l P2O5 = mg/l PO4 x 0,75

5.	  PO4 
		 P 

 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set
VARIO Dilution Vial
VARIO PHOSPHATE RGT F10 PP
VARIO l’eau déminéralisée

Set
Cuvette de réactif / 50
Sachet de poudre / 50
100 ml

4535200
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1.1 Méthodes

Phosphate 1, ortho 
avec Vacu-vials® K-8503 (voir remarque)
5 – 40 mg/l PO4

Mettre en place l‘adaptateur pour les cuvettes circulaires 
de diamètre 13 mm.

1.	 Placer dans la chambre de mesure l‘ampoule zéro four-
nie dans le kit d‘essai.

2.	 Appuyer alors sur la touche ZÉRO.

3.	 Sortir la cuvette zéro de la chambre de mesure.

4.	 Remplir d‘échantillon l‘éprouvette pour échantillon 
jusqu‘à la marque 25 mm.

5.	 Placer une ampoule Vacu-vial® dans le tube à essais.

	 Briser l‘extrémité de l‘ampoule en pressant cette dernière 
contre la paroi du tube à essais.

	 L‘échantillon d‘eau remplit l‘ampoule. Un volume faible 
de gaz inerte demeure dans l‘ampoule.

6.	 Retourner plusieurs fois l‘ampoule de manière à ce 
que la bulle d‘air se déplace d‘une extrémité à l‘autre. 
Ensuite, sécher l‘ampoule de l‘extérieur.

7.	 Placer ensuite l‘ampoule dans la chambre de mesure.

8.	 Appuyer alors sur la touche TEST.

	 Attendre pendant un temps de réaction de 5 minutes.

	 La mesure s‘effectue automatiquement après l‘expi-
ration du temps de réaction.

	 Le résultat s’affiche pour l’ortho-phosphate en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      5:00

2 73
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Dans le cas de cette méthode, il s'agit d'un produit de CHEMetrics. La plage de mesure 
indiquée dans ce photomètre et la longueur d'onde utilisée peuvent néanmoins varier 
par rapport aux indications de CHEMetrics.

2.	Avant de procéder à l‘essai, lisez impérativement les instructions de travail originales 
et la fiche de données de sécurité qui sont jointes au kit d‘essai (MSDS est également 
disponible sur le site internet www.chemetrics.com).

3.	Vacu-vials® est une marque déposée de la société CHEMetrics, Inc. / Calverton, U.S.A.
4.	Seuls des ions d‘orthophosphate règnent.
5.	Les sulfures, les thiosulfates et les thiocyanates génèrent des résultats plus faibles.
6.		 	PO4 

	 P 
	P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Vacu-vials® / CHEMetrics K-8503 Test-Kit / 30 380460
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1.1 Méthodes

Phosphate 2, ortho 
avec Vacu-vials® K-8513 (voir remarque)
0,05 – 5 mg/l PO4

Mettre en place l‘adaptateur pour les cuvettes circulaires 
de diamètre 13 mm.

1.	 Placer dans la chambre de mesure l‘ampoule zéro four-
nie dans le kit d‘essai.

2.	 Appuyer alors sur la touche ZÉRO.

3.	 Sortir la cuvette zéro de la chambre de mesure.

4.	 Remplir d‘échantillon l‘éprouvette pour échantillon 
jusqu‘à la marque 25 mm.

5.	 Tenir la bouteille à compte-gouttes dans une position 
verticale et, en pressant doucement, verser des gouttes 
de même grosseur dans l‘éprouvette pour échantillon:

	 2 gouttes d‘activateur A-8500

6.	 Refermer le couvercle de l‘éprouvette pour échantillon 
et mélanger le contenu en retournant l‘éprouvette.

7.	 Placer une ampoule Vacu-vial® dans le tube à essais.

	 Briser l‘extrémité de l‘ampoule en pressant cette dernière 
contre la paroi du tube à essais.

	 L‘échantillon d‘eau remplit l‘ampoule. Un volume faible 
de gaz inerte demeure dans l‘ampoule.

8.	 Retourner plusieurs fois l‘ampoule de manière à ce 
que la bulle d‘air se déplace d‘une extrémité à l‘autre. 
Ensuite, sécher l‘ampoule de l‘extérieur.

9.	 Placer ensuite l‘ampoule dans la chambre de mesure.

10.	Appuyer alors sur la touche TEST.

	 Attendre pendant un temps de réaction de 3 minutes.

	 La mesure s‘effectue automatiquement après l‘expiration 
du temps de réaction.

	 Le résultat s’affiche pour l’ortho-phosphate en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      3:00

2 83
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Dans le cas de cette méthode, il s'agit d'un produit de CHEMetrics. La plage de mesure 
indiquée dans ce photomètre et la longueur d'onde utilisée peuvent néanmoins varier 
par rapport aux indications de CHEMetrics.

2.	Avant de procéder à l‘essai, lisez impérativement les instructions de travail originales 
et la fiche de données de sécurité qui sont jointes au kit d‘essai (MSDS est également 
disponible sur le site internet www.chemetrics.com).

3.	Vacu-vials® est une marque déposée de la société CHEMetrics, Inc. / Calverton, U.S.A.
4.	Seuls des ions d‘orthophosphate règnent.
5.	Les sulfures, les thiosulfates et les thiocyanates génèrent des résultats plus faibles.
6.	  	PO4 

		 P 
	 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Vacu-vials® / CHEMetrics K-8513 Test-Kit / 30 380480
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1.1 Méthodes

Phosphate, hydrolysable par acide 
avec test en cuvette
0,02 – 1,6 mg/l P (=̂   0,06 – 5 mg/l PO4)

Mettre en place l‘adaptateur pour les cuvettes circulaires 
de diamètre 16 mm.

1.	 Ouvrir le capuchon blanc d’un tube de minéralisation 
PO4-P Acid reagent et ajouter 5 ml d’échantillon 
d’eau.

2.	 Fermer soigneusement le couvercle du tube. Retourner 
plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu.

3.	 Chauffer le tube pendant 30 minutes dans le réacteur  
préchauffé à une température de 100°C.

4.	 Après 30 minutes, retirer les tubes du réacteur.	 
(ATTENTION: les tubes sont chauds!)	  
Laisser les tubes refroidir jusqu’à la température  
ambiante.

5.	 Ouvrir le tube de minéralisation refroidi et ajouter 2 ml 
de solution d’hydroxyde de sodium 1,00 N dans le 
tube.

6.	 Fermer soigneusement le couvercle du tube et retourner 
plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu.

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement   .

8.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

9.	 Retirer le tube de la chambre de mesure.

10.	Ajouter le contenu d'un sachet de poudre Vario Phos 3  
F10 directement de l’emballage dans le tube (Rem. 2).

11.	Fermer soigneusement le couvercle du tube et agiter 
plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu (environ 
10 – 15 sec., Rem. 3).

12.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement   .

13.	Appuyer sur la touche TEST.	  
Respecter un temps de réaction de 2 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction est écoulé.

	 Le résultat s’affiche pour le phosphate hydrolysable par 
acide en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      2:00

1 2

3 4

Ø 16 mm

2 53
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Respecter les règles de sécurité appropriées et suivre de bonnes pratiques de laboratoire 
pendant toute la procédure.

2.	Utiliser un entonnoir pour ajouter le réactif.
3.	Le réactif ne se dissout pas complètement.
4.	Voir également en page 225.
5.	Conversions: 

mg/l PO4 = mg/l P x 3,07 
mg/l P2O5 = mg/l P x 2,296.

6.	  P 
		 PO4 

 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set:
VARIO Acid Reagent Vial
VARIO PHOSPHATE RGT F10 PP
VARIO Potassium F10 Persulfate
VARIO Sodium Hydroxide 1,54 N
VARIO l’eau déminéralisée
VARIO Sodium Hydroxide 1,00 N

Set
Cuvette de réactif / 50
Sachet de poudre / 50
Sachet de poudre / 50
Solution / 100 ml
100 ml
Solution / 100 ml

4535250
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1.1 Méthodes

Phosphate, totale 
avec test en cuvette
0,02 – 1,1 mg/l P (=̂   0,06 – 3,5 mg/l PO4)

Mettre en place l‘adaptateur pour les cuvettes circulaires 
de diamètre 16 mm.

1.	 Ouvrir le capuchon blanc d’un tube de minéralisation 
PO4-P Acid reagent et ajouter 5 ml d’échantillon 
d’eau.

2.	 Ajouter le contenu d'un sachet de poudre Vario 
Potassium Persulfate F10 directement de l’emballage 
dans le tube (Remarque 2).

3.	 Fermer soigneusement le couvercle du tube. Retourner 
plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu.

4.	 Chauffer le tube pendant 30 minutes dans le réacteur 
préchauffé à une température de 100°C.

5.	 Après 30 minutes, retirer les tubes du réacteur.	 
(ATTENTION: les tubes sont chauds!)	  
Laisser les tubes refroidir jusqu’à la température am-
biante.

6.	 Ouvrir le tube de minéralisation refroidi et ajouter 2 ml 
de solution d’hydroxyde de sodium 1,54 N dans le 
tube.

7.	 Fermer soigneusement le couvercle du tube et retourner 
plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu.

8.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	  
Positionnement   .

9.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

10.	Retirer le tube de la chambre de mesure.

11.	Ajouter le contenu d'un sachet de poudre Vario  
Phos 3 F10 directement de l’emballage dans le tube 
(Remarque 2).

12.	Fermer soigneusement le couvercle du tube et agiter 
plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu (environ 
10 – 15 sec., Remarque 3).

13.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement   .

14.	Appuyer sur la touche TEST.	  
Respecter un temps de réaction de 2 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction est écoulé.

	 Le résultat s’affiche pour le Phosphate total en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      2:00

1 2

3 4

Ø 16 mm

2 63
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Respecter les règles de sécurité appropriées et suivre de bonnes pratiques de laboratoire 
pendant toute la procédure.

2.	Utiliser un entonnoir pour ajouter le réactif.
3.	Le réactif ne se dissout pas complètement.
4.	Voir également en page 225.
5.	Conversions: 

mg/l PO4 = mg/l P x 3,07 
mg/l P2O5 = mg/l P x 2,29

6.	  P 
	 PO4 

 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set:
VARIO Acid Reagent Vial
VARIO PHOSPHATE RGT F10 PP
VARIO Potassium F10 Persulfate
VARIO Sodium Hydroxide 1,54 N
VARIO l’eau déminéralisée

Set
Cuvette de réactif / 50
Sachet de poudre / 50
Sachet de poudre / 50
Solution / 100 ml
100 ml

4535210
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1.1 Méthodes

Phosphate LR 
avec réactif liquide
0,1 – 10 mg/l PO4

Cette méthode est appropriée pour la détermination des or-
thophosphates dans l'eau de chaudière et dans les conduits 
d'amenée d'eau potable. C'est pourquoi l'échantillon doit 
être filtré avant l'analyse afin d'éliminer les phosphates en 
suspension non solubles. Est approprié pour cette filtration 
un filtre dit GF/C.

Desserrer l'une de l'autre les deux moitiés du porte-filtre 
et mettre en place un filtre GF/C dans le logement prévu 
à cet effet. Revisser l'une à l'autre les deux moitiés du 
porte-filtre.
Attention : En revissant le porte-filtre, veillez au bon posi-
tionnement de la bague d'étanchéité !

1.	 Verser env. 14 ml d’échantillon dans une seringue 
propre de 20 ml.

2.	 Fixer l'unité de filtration à l'extrémité et vider cette 
dernière jusqu'à la marque 10 ml.

3.	 Verser 10 ml d'échantillon depuis l'unité de filtration 
préparée dans une cuvette de 24 mm et fermer hermé-
tiquement la cuvette avec le couvercle.

4.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

5.	 Appuyer sur la touche ZERO.

6.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

7.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la cuvette:

	 50 gouttes KS80 (CRP)

8.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

3 43

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes

9.	 Ajouter 1 cuillère de mesure du réactif KP119 (As-
corbic Acid) (Rem. 1). 

10.	Bien refermer la cuvette avec le couvercle et dissoudre 
la poudre en retournant la cuvette.

11.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

12.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre un temps de réaction de 10 minutes.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Phosphate.

Remarques:

1.	Pour le bon dosage, utiliser la cuillère de mesure du réactif fournie. 
2.	Une dissolution préalable est nécessaire pour l'analyse des polyphosphates et du 

phosphate total (voir en page 244).
3.	La température des échantillons devrait être comprise entre 15 et 30°C.
4.	Conversions: 

mg/l P = mg/l PO4 x 0,33 
mg/l P2O5 = mg/l PO4 x 0,75

5.	 	 P 
	 PO4 

	 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

KS80 – CRP Reagent
KP119 – Ascorbic Acid

Réactif liquide / 2 x 65 ml
Poudre / 20 g

56L008065
56P011920

Pour la méthode de digestion:
KS278 (50% Sulphuric Acid)
KS135 (Phenolphthalein Substitute 
Indikator)
KS144 (Calcium Hardness Buffer)
KP962 (Ammonium Persulfate Powder)

Réactif liquide / 65 ml
Réactif liquide / 65 ml
Réactif liquide / 65 ml
Poudre / 20 g

56L027865
56L013565
56L014465
56P096240

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      10:00
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1.1 Méthodes

Polyphosphate 
avec réactif liquide
0,1 – 10 mg/l PO4

Ce test détermine la teneur en phosphate total inorganique. 
La teneur en polyphosphates résulte de la différence entre 
le phosphate total inorganique et l'orthophosphate.

1.	 Verser 50 ml d'échantillon homogénéisé dans une 
fiole d'Erlenmeyer propre de 100 ml.

2.	 Ajouter à cet échantillon 15 gouttes de KS278 (50% 
d'acide sulfurique).

3.	 Faire bouillir l'échantillon pendant 20 minutes. Veillez à 
conserver un volume d'échantillon de plus de 25 ml ; le 
cas échéant, compéter le volume avec l'eau entièrement 
déminéralisée.

4.	 Basculer la fiole d'Erlenmeyer et la laisser refroidir à la 
température ambiante.

5.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la fiole d'Erlenmeyer:

	 2 gouttes KS135 (Phenolphthalein Substitute Indi-
cateur)

6.	 Ajouter goutte à goutte, au même échantillon, un tampon 
de dureté calcique KS144 (Calcium Hardness buffer) 
jusqu'à ce que se produise une légère coloration rose. 
(Attention : basculer l'échantillon après l'addition de 
chaque goutte !)

7.	 Compléter l'échantillon à 50 ml avec de l'eau entièrement 
déminéralisée.

8.	 La suite de la démarche est celle décrite au point 3, à la 
page 242.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Phosphate total 
anorganique (ortho-Phosphate et Poly-Phosphate).

3 43
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1.1 Méthodes

Phosphate, totale 
avec réactif liquide
0,1 – 10 mg/l PO4

Ce test détermine tous les composés phosphorés présents 
dans l'échantillon, y compris les orthophosphates, les 
polyphosphates et les composés phosphorés organiques.

1.	 Verser 50 ml d'échantillon homogénéisé dans une 
fiole d'Erlenmeyer propre de 100 ml.

2.	 Ajouter une pastille de KS274 (Ammonium Persul-
fate) dans l’échantillon préparée.

3.	 Ajouter à cet échantillon 15 gouttes de KS278 (50% 
d'acide sulfurique).

4.	 Faire bouillir l'échantillon pendant 20 minutes. Veillez à 
conserver un volume d'échantillon de plus de 25 ml ; le 
cas échéant, compéter le volume avec l'eau entièrement 
déminéralisée.

5.	 Basculer la fiole d'Erlenmeyer et la laisser refroidir à la 
température ambiante.

6.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la fiole d'Erlenmeyer:

	 2 gouttes KS135 (Phenolphthalein Substitute Indi-
cateur)

7.	 Ajouter goutte à goutte, au même échantillon, un tampon 
de dureté calcique KS144 (Calcium Hardness buffer) 
jusqu'à ce que se produise une légère coloration rose. 
(Attention : basculer l'échantillon après l'addition de 
chaque goutte !)

8.	 Compléter l'échantillon à 50 ml avec de l'eau entièrement 
déminéralisée.

9.	 La suite de la démarche est celle décrite au point 3, à la 
page 242.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Phosphate 
total.

3 43
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1.1 Méthodes

Phosphate HR 
avec réactif liquide
5 – 80 mg/l PO4

Cette méthode est appropriée pour la détermination des or-
thophosphates dans l'eau de chaudière et dans les conduits 
d'amenée d'eau potable. C'est pourquoi l'échantillon doit 
être filtré avant l'analyse afin d'éliminer les phosphates en 
suspension non solubles. Est approprié pour cette filtration 
un filtre dit GF/C.

Desserrer l'une de l'autre les deux moitiés du porte-filtre 
et mettre en place un filtre GF/C dans le logement prévu 
à cet effet. Revisser l'une à l'autre les deux moitiés du 
porte-filtre.
Attention : En revissant le porte-filtre, veillez au bon posi-
tionnement de la bague d'étanchéité !

1.	 Verser env. 14 ml d’échantillon dans une seringue 
propre de 20 ml.

2.	 Fixer l'unité de filtration à l'extrémité et vider cette 
dernière jusqu'à la marque 10 ml.

3.	 Verser 10 ml d'échantillon depuis l'unité de filtration 
préparée dans une cuvette de 24 mm et fermer hermé-
tiquement la cuvette avec le couvercle.

4.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

5.	 Appuyer sur la touche ZERO.

6.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

7.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la cuvette:

	 25 gouttes KS228 (Ammonium Molybdate)

8.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

3 53

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes

9.	 Ajouter 25 gouttes KS229 (Ammonium Metavana-
date) dans le même échantillon.

10.	Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

11.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

12.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre un temps de réaction de 10 minutes.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Phosphate.

Remarques:

1.	Une dissolution préalable est nécessaire pour l'analyse des polyphosphates et du 
phosphate total (voir en page 248).

2.	Réactifs et accessoires disponibles sur demande.
3.	Conversions: 

mg/l P = mg/l PO4 x 0,33 
mg/l P2O5 = mg/l PO4 x 0,75

4.	 	 P 
	 PO4 

	 P2O5

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

KS228 (Ammonium Molybdate)
KS229 (Ammonium Metavanadate)

Réactif liquide / 65 ml
Réactif liquide / 65 ml

56L022865
56L022965

Pour la méthode de digestion:
KS278 (50% Sulphuric Acid)
KS135 (Phenolphthalein Substitute 
Indikator)
KS144 (Calcium Hardness Buffer)
KP962 (Ammonium Persulfate Powder)

Réactif liquide / 65 ml
Réactif liquide / 65 ml
Réactif liquide / 65 ml
Poudre

56L027865
56L013565
56L014465
56P096240

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      10:00
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1.1 Méthodes

Polyphosphate 
avec réactif liquide
5 – 80 mg/l PO4

Ce test détermine la teneur en phosphate total inorganique. 
La teneur en polyphosphates résulte de la différence entre le 
phosphate total inorganique et l'orthophosphate.

1.	 Verser 50 ml d'échantillon homogénéisé dans une 
fiole d'Erlenmeyer propre de 100 ml.

2.	 Ajouter à cet échantillon 15 gouttes de KS278 (50% 
d'acide sulfurique).

3.	 Faire bouillir l'échantillon pendant 20 minutes. Veillez à 
conserver un volume d'échantillon de plus de 25 ml ; le 
cas échéant, compéter le volume avec l'eau entièrement 
déminéralisée.

4.	 Basculer la fiole d'Erlenmeyer et la laisser refroidir à la 
température ambiante.

5.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la fiole d'Erlenmeyer :

	 2 gouttes KS135 (Phenolphthalein Substitute Indi-
cateur)

6.	 Ajouter goutte à goutte, au même échantillon, un tampon 
de dureté calcique KS144 (Calcium Hardness buffer) 
jusqu'à ce que se produise une légère coloration rose. 
(Attention : basculer l'échantillon après l'addition de 
chaque goutte !)

7.	 Compléter l'échantillon à 50 ml avec de l'eau entièrement 
déminéralisée.

8.	 La suite de la démarche est celle décrite au point 3, à la 
page 246.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Phosphate total 
anorganique (ortho-Phosphate et Poly-Phosphate).

3 53



AL400_10  05/2017 249

1.1 Méthodes

Phosphate, totale 
avec réactif liquide
5 – 80 mg/l PO4

Ce test détermine tous les composés phosphorés présents 
dans l'échantillon, y compris les orthophosphates, les poly-
phosphates et les composés phosphorés organiques.

1.	 Verser 50 ml d'échantillon homogénéisé dans une 
fiole d'Erlenmeyer propre de 100 ml.

2.	 Ajouter une pastille de KS274 (Ammonium Persul-
fate) dans l’échantillon préparée.

3.	 Ajouter à cet échantillon 15 gouttes de KS278 (50% 
d'acide sulfurique).

4.	 Faire bouillir l'échantillon pendant 20 minutes. Veillez à 
conserver un volume d'échantillon de plus de 25 ml ; le 
cas échéant, compéter le volume avec l'eau entièrement 
déminéralisée.

5.	 Basculer la fiole d'Erlenmeyer et la laisser refroidir à la 
température ambiante.

6.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en 
appuyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la fiole d'Erlenmeyer :

	 2 gouttes KS135 (Phenolphthalein Substitute Indi-
cateur)

7.	 Ajouter goutte à goutte, au même échantillon, un tampon 
de dureté calcique KS144 (Calcium Hardness buffer) 
jusqu'à ce que se produise une légère coloration rose. 
(Attention : basculer l'échantillon après l'addition de 
chaque goutte !)

8.	 Compléter l'échantillon à 50 ml avec de l'eau entièrement 
déminéralisée.

9.	 La suite de la démarche est celle décrite au point 3, à la 
page 246.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Phosphate total.

3 53
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1.1 Méthodes

Phosphonates 
Méthode d'oxydation persulfate-UV  
avec réactif en sachet de poudre (PP)
0 – 125 mg/l  (voir tableau 1)

1.	 Sélectionner le volume d'échantillon approprié dans le 
tableau 1 (voir à la page suivante).

2.	 Verser le volume d'échantillon sélectionné dans une 
éprouvette graduée propre de 50 ml. Si nécessaire, com-
pléter le remplissage à 50 ml avec de l'eau entièrement 
déminéralisée et bien mélanger.

3.	 Remplir une cuvette propre de 24 ml jusqu'à la marque  
10 ml avec l'échantillon préparé (cuvette de calibrage).

4.	 Verser 25 ml de l'échantillon préparé dans la cuvette 
de dissolution.

5.	 Dans l'échantillon de 25 ml, verser le contenu d’un 
sachet de poudre de Vario Potassium Persulfate 
F10 directement de l’emballage protecteur.

6.	 Fermer le récipient de dissolution avec le couvercle et 
dissoudre la poudre en basculant le récipient.

7.	 Tenir la lampe UV dans l'échantillon (rem. 3, 4, 5). 	
Attention: porter une lunette de protection!

8.	 Allumer la lampe UV et attendre pendant un temps de 
réaction de 10 minutes.

9.	 Lorsque le compte à rebours est terminé, éteindre la 
lampe UV et la sortir de l'échantillon.

10.		 Verser dans une deuxième cuvette de 24 ml 10 ml de 
l'échantillon dissout (cuvette d'essai).

11.	Dans chacune des cuvettes (cuvette de calibrage et 
cuvette d'essai), verser le contenu d’un sachet de 
poudre de Vario Phosphate Rgt. F10 directement 
de l’emballage protecteur.

12.	Refermer les cuvettes avec les couvercles et mélanger  
le contenu en basculant les cuvettes (30 secondes) 
(rem. 6).

3 1 6

1 2

3 4

 Compte à rebours 1 
          10:00
 départ: 
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 Compte à rebours
	       2:00

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

1.1 Méthodes

13.		 Mettre la cuvette de calibrage dans la chambre de 
mesure. Positionnement .

14.	Appuyer alors sur la touche ZERO.

	 Attendre un temps réaction de 2 minutes (rem. 7).

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

15.	Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

16.	Mettre la cuvette d'essai dans la chambre de mesure. 	
Positionnement .

17.	Appuyer alors sur la touche TEST.

	 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l PO4
3-.

Pour le calcul de la concentration en phosphonates réelle, le résultat affiché doit impérativement 
être multiplié par le facteur de dilution afférent, tel qu'il ressort du tableau 1.

Pour obtenir la concentration en phosphonates active, la concentration en phosphonates 
réelle doit être multipliée par le facteur de conversion spécifique à la substance tel qu'il 
ressort du tableau 2.

Remarques:

1.	Avant l'analyse, rincer tous les matériels en verre en utilisant de l'acide chlorhydrique 
(1:1), puis de l'eau entièrement déminéralisée. Ne pas utiliser d'agent de nettoyage 
contenant des phosphates.

2.	Les phosphonates se transforment en orthophosphates lors de la dissolution aux UV.  
Ce processus se termine normalement au bout de 10 minutes. Les échantillons 
fortement contaminés organiquement ou une lampe UV peu puissante sont toutefois 
susceptibles de provoquer une transformation incomplète.

3.	Lampe UV disponible sur demande.
4.	Porter impérativement une lunette de protection UV pendant le fonctionnement de la 

lampe UV.
5.	Se conformer au mode d'emploi du constructeur lors de l'utilisation de la lampe UV.  

Ne pas toucher à la surface de la lampe UV. Les empreintes de doigts attaquent le verre.
Entre les mesures, essuyer la lampe UV à l'aide d'un torchon doux et propre.

6.	Le réactif ne se détache pas totalement.
7.	Le temps de réaction de 2 minutes indiqué se rapporte à une température d'échantillon 

supérieure à 15 °C. Attendre pendant un temps de réaction de 4 minutes si la 
température de l'échantillon est inférieure à 15 °C.

Tableaux et Réactif:

Voir à la prochaine page.
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1.1 Méthodes

Tableau  1:

Plage de mesure 
prévisible

(mg/L phosphonate)

Volume d'échantillon 
en ml

Facteur

0 – 2,5 50 0,1

0 – 5,0 25 0,2

0 – 12,5 10 0,5

0 – 25 5 1,0

0 – 125 1 5,0

Tableau 2:

Type de phosphonate Facteur de conversion pour la 
concentration en phosphonates active

PBTC 2,840

NTP 1,050

HEDPA 1,085

EDTMPA 1,148

HMDTMPA 1,295

DETPMPA 1,207

HPA 1,490

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set:
VARIO Potassium F10 Persulfate
VARIO PHOSPHATE RGT F10 PP

Sachet de poudre / 100
Sachet de poudre / 200

4535220
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1.1 Méthodes

Les valeurs-limites indiquées baissent proportionnellement à l'augmentation du volume de 
l'échantillon.  
Exemple: Pour un volume d'échantillon de 5 ml, la valeur-limite pour le fer est de 200 mg/L. 
Si vous utilisez un volume d'échantillon de 10 ml, la valeur-limite baissera à 100 mg/L.

Tableau 3:

Substances interférentes Valeur-limite pour les volumes 
d'échantillon de 5 ml

Aluminium 100 mg/l

Arsenate Interfère en toutes concentrations

Benzotriazole 10 mg/l

Hydrogénocarbonate (bicarbonate) 1000 mg/l

Bromure 100 mg/l

Calcique 5000 mg/l

Acide trans-diaminocyclohexane-1,2-
N,N,N',N'-tétraacétique monohydraté

100 mg/l

Chlorure 5000 mg/l

Chromate 100 mg/l

Cuivre 100 mg/l

Cyanure 100 mg/l; la dissolution UV devrait être 
prolongée à 30 minutes.

Diethanoldithiocarbamate 50 mg/l

EDTA 100 mg/l

Fer 200 mg/l

Nitrates 200 mg/l

NTA 250 mg/l

Ortho-Phosphates 15 mg/l

Phosphite et Organophosphate réagissent en quantité; Les méta-
phosphates et les polyphosphates 
n'interfèrent pas

Dioxyde de silicium 500 mg/l

Silicate 100 mg/l

Sulfate 2000 mg/l

Sulfure Interfère en toutes concentrations

Sulfites 100 mg/l

Thiourée 10 mg/l

Echantillons fortement tamponnés ou 
fortement alcalins/acides

Peuvent dépasser la capacité de 
tamponnage des réactifs et exiger le 
traitement préalable des échantillons.
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1.1 Méthodes

Polyacrylate	 
avec réactif liquide
1 – 30 mg/l

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et bien fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZERO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter 1 ml (25 gouttes) KS255 (Polyacrylate  
réactif 1) dans l’échantillon de 10 ml (Remarques 1).

6.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

7.	 Ajouter 1 ml (25 gouttes) KS256 (Polyacrylate  
réactif 2) dans l’échantillon de 10 ml (Remarques 1).

8.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

9.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

10.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre un temps de réaction de 10 minutes

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Acide polyacryli-
que 2´100 sel de sodium.

3 83

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	            10:00
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en appuyant lentement, verser de 
grosses gouttes de même taille dans la cuvette.

2.	Si, le volume d'échantillon et les réactifs étant correctement dosés, il ne se forme 
aucune turbidité ou seulement une turbidité légère, il est nécessaire d'augmenter la 
concentration de l'échantillon afin de mesurer les polyacrylates/polymères. Se référer à la 
prochaine page pour l'exécution de l'augmentation de concentration.

3.	Des résultats divergents peuvent se produire s'il existe des perturbations en raison 
d'impuretés de l'échantillon. Dans ces cas, l'élimination de ces perturbations sera 
nécessaire. Se référer à la prochaine page pour la démarche à suivre.

4.	La méthode a été enregistrée sur la base de l'utilisation d'acide polyacrylique 2´100 sel 
de sodium dans une plage de 1 – 30 mg/l. D'autres polyacrylates/polymères provoquent 
des résultats différents, ce qui peut faire varier la plage de mesure.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set:
KS255 (Polyacrylate Reagenz 1)
KS256 (Polyacrylate Reagenz 2)

Réactif liquide / 65 ml
Réactif liquide / 65 ml

56R019165
56L025565
56L025665
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1.1 Méthodes

Augmentation de la concentration
Pour augmenter la concentration, utiliser la même méthode que celle qui est utilisée pour 
l'élimination des perturbations. La différence est toutefois que pour l'étape 1, un volume 
d'échantillon plus important sera utilisé, au lieu de l'eau entièrement déminéralisée. Pour 
le calcul de la concentration d'échantillon initiale, il faut par conséquent tenir compte d'un 
facteur de concentration :

En cas d'utilisation d'un échantillon de 50 ml, le facteur de concentration est de  
20/50 = 0,4
En cas d'utilisation d'un échantillon de 100 ml, le facteur de concentration est de  
20/100 = 0,2

Le volume d'échantillon peut être accru selon le besoin afin de disposer de polyacrylate/
polymère en une concentration suffisante pour l'analyse.

Exemple :
Pour une valeur mesurée de 20 mg/l et un volume d'échantillon 50 ml, dont la concentration 
doit être augmentée, la concentration d'échantillon initiale se calcule selon la formule 20 * 0,4 
= 8 mg/l.

Remarque :
Des échantillons d'une teneur de plus de 10.000 TDS doivent être dilués avant le 
remplissage de la cartouche. Cette dilution doit également être prise en compte lors du 
calcul du facteur de concentration.

Préparation de la cartouche :
1.	Sortez le piston d'une seringue de 20 ml et fixez le cylindre à la cartouche C18.
2.	Dans le cylindre de la seringue, verser 5 ml KS336 (Propane-2-ol) et, à l'aide du piston, 

pousser le contenu goutte à goutte à travers la cartouche. Éliminez l'éluat.
3.	Démonter à nouveau le piston et remplir le cylindre de la seringue de 20 ml d'eau 

entièrement déminéralisée. À l'aide du piston, faire circuler le contenu goutte à goutte à 
travers la cartouche. Éliminez l'éluat. La cartouche est maintenant prête à l'utilisation et 
peut être utilisée.
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1.1 Méthodes

Élimination des défauts :
1.	Verser exactement 20 ml d'échantillon dans une mignonette de 100 ml et diluer le 

contenu à 50 – 60 ml avec de l'eau entièrement déminéralisée.
2.	Goutte après goutte, ajouter du KS173 (2,4 dinitrophénol) à l'échantillon jusqu'à ce qu'il 

se produise une légère coloration jaune.
3.	Ensuite, ajouter à l'échantillon KS183 (acide nitrique) goutte à goutte, jusqu'à ce que la 

coloration jaune ait juste disparu.
4.	Sortir le piston du cylindre d'une seringue de 60 ml et fixer rigidement la cartouche C18 

préparée (voir préparation de la cartouche) avec l'extrémité du cylindre.
5.	Transférer l'échantillon de 50 – 60 ml du flacon dans le cylindre de seringue. Réintroduire 

le piston, l'enfoncer et faire circuler l'échantillon goutte à goutte dans la cartouche. 
Ne pas enfoncer le piston en exerçant une force excessive pour éluer rapidement 
l'échantillon. Sortir le piston, mais laisser fixée la cartouche C18. Éliminer l'éluat tout 
entier.

6.	Avec la seringue de 20 ml, ajouter 20 ml d'eau entièrement déminéralisée dans le 
cylindre de 60 ml fixé à la cartouche. Ajouter 1 ml (25 gouttes) de KS255 (réactif 
polyacrylate 1).

7.	Mélanger le contenu de la seringue en basculant cette dernière avec précautions. 
Réintroduire le piston, l'enfoncer et faire circuler l'échantillon goutte à goutte dans 
la cartouche. Ne pas enfoncer le piston en exerçant une force excessive pour éluer 
rapidement l'échantillon. Collecter l'éluat dans un récipient propre.

8.	Verser 10 ml d'éluat dans une cuvette de 24 mm.
9.	Effectuer la mesure avec cet échantillon de la manière décrite dans la description de la 

méthode (voir page 254).

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

KS336 (Propan-2-ol)
C18-Cartridge
KS173 (2,4 Dinitrophenol)
KS183 (Nitric Acid)

Réactif liquide / 65 ml

Réactif liquide / 65 ml
Réactif liquide / 65 ml

56L033665
AS-K22811-KW
56L017365
56L018365



AL400_10  05/2017258

1.1 Méthodes

Potassium 
avec pastilles
0,7 – 12 mg/l K

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

3.	 Appuyer alors sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de POTASSIUM T directement 
de l’emballage protecteur dans l’échantillon de 10 ml 
et l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6.	 Refermer la cuvette avec son couvercle et mélanger 
le contenu en agitant légèrement jusqu’à dissolution 
complète de la pastille.

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

8.	 Appuyer alors sur la touche TEST.

	 Le résultat s‘affiche dans l‘affichage en mg/l de potas-
sium.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

4 03
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	La présence de potassium donne une solution trouble. 
Les particules les plus petites ne sont pas dues au potassium.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Potassium T Pastille / 100 4515670



AL400_10  05/2017260

1.1 Méthodes

Solides en suspension
0 – 750 mg/l TSS

Préparation de l’échantillon:

Homogénéiser 500 ml d'échantillon d'eau pendant 2 minu-
tes dans un mixeur tournant à haut régime.

1.	 Verser 10 ml d’eau déminéralisée dans une cuvette 
propre de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZERO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
complètement.

5.	 Bien mélanger l'échantillon d'eau homogénéisé. 	
Procéder au rinçage préalable de la cuvette contenant 
l'échantillon, puis la remplir de cet échantillon.

6.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

7.	 Appuyer sur la touche TEST.

	

	 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l TSS 	  
(Total Suspended Solids).

3 8 4

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	La détermination photométrique des matières solides en suspension se fonde sur une 
méthode gravimétrique. Dans un laboratoire, la concentration par évaporation du résidu 
de filtration d'un échantillon d'eau séparé par filtration est réalisée habituellement dans 
un four à 103 – 105 °C, puis le résidu séché est pesé.

2.	L'analyse gravimétrique d'un échantillon doit être effectuée si une précision plus élevée 
est requise. Ce résultat peut être utilisé pour le réglage du photomètre à l'aide du même 
échantillon, par l'utilisateur.

3.	La limite de détection estimative est de 20 mg/l TSS pour cette méthode.
4.	Mesurer l'échantillon d'eau le plus rapidement possible après le prélèvement de 

l'échantillon. Les échantillons peuvent être conservés jusqu'à 7 jours à une température 
de 4°C dans des bouteilles en plastique ou en verre. Nous recommandons d'effectuer 
la mesure à la même température que celle ayant prévalu à la date du prélèvement 
des échantillons. Les différences de température entre la mesure et le prélèvement des 
échantillons peuvent influencer le résultat de la mesure.

5.	Interférences: 
•	 Les bulles d'air provoquent des interférences, elles peuvent être éliminées par un léger  
	 basculement de la cuvette. 
•	 La couleur provoque des interférences lorsque la lumière est absorbée à 660 nm.
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1.1 Méthodes

Sulfate 
avec pastille
5 – 100 mg/l SO4

1.	 Verser 10 ml d‘échantillon dans une cuvette de 24 mm 
propre et fermer cette dernière avec son couvercle.

2.	 Placer ensuite la cuvette dans la chambre de mesure. 
Positionnement .

3.	 Appuyer alors sur la touche ZÉRO.

4.	 Sortir la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Dans l‘échantillon de 10 ml, ajouter une pastille de 
SULFATE T directement à partir de la pellicule et écraser 
cette dernière à l‘aide d‘un agitateur propre.

6.	 Fermer la cuvette avec son couvercle et mélanger le 
contenu en agitant la cuvette jusqu‘à ce que la pastille 
se soit dissoute.

7.	 Placer ensuite la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .	  

8.	 Appuyer alors sur la touche TEST.

	 Attendre 2 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat s‘affiche dans l‘affichage en mg/l de dioxyde 
de sulfate.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

5 53

 Compte à rebours
	            2:00
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Le sulfate provoque une turbidité finement répartie d‘un aspect laiteux.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

SULFATE T Pastille / 100 4515450BT
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1.1 Méthodes

Sulfate 
avec réactif en sachet de poudre (PP)
5 – 100 mg/l SO4

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter le contenu d’un sachet de poudre de VARIO 
Sulpha 4 / F10 directement de l’emballage protecteur 
dans l’échantillon de 10 ml.

6.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant.

7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Attendre 5 minutes de temps de réaction.

	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique le sulfate 
en mg/l.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours 
	            5:00

1 2

3 4

6 03
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Le sulfate peut provoquer une turbidité finement répartie.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

VARIO Sulpha 4 / F10 Sachet de poudre / 100 4532160
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1.1 Méthodes

Sulfite 
avec pastilles
0,1 – 5 mg/l SO3

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de SULFITE LR directement de 
l’emballage dans l’échantillon d’eau et écraser la pastille 
à l’aide d’un agitateur.

6.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et agi-
ter plusieurs fois la cuvette jusqu’à dissolution complète 
de la pastille.

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Respecter un temps de réaction de 5 minutes.

	 La mesure démarre automatiquement lorsque le temps 
de réaction s’est écoulé.

	 Le résultat s’affiche en mg/l sulfite.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	      5:00

7 03
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	 	SO3

	 	Na2SO3

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

SULFITE LR Pastille / 100 4518020BT
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1.1 Méthodes

Sulfure 
avec pastilles
0,04 – 0,5 mg/l S

1.	 Verser 10 ml d‘échantillon dans une cuvette de 24 mm 
propre et fermer cette dernière avec son couvercle.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

3.	 Appuyer alors sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Dans l‘échantillon de 10 ml, ajouter une pastille de 
SULFIDE No. 1, écraser et dissoudre cette dernière à 
l‘aide d‘un agitateur propre.

6.	 Ajouter au même échantillon une pastille de SULFIDE 
No. 2 et l‘écraser à l‘aide d‘un agitateur propre.

7.	 Fermer la cuvette avec son couvercle et mélanger le 
contenu en agitant la cuvette jusqu‘à ce que les pastilles 
se soient dissoutes.

8.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement    .

9.	 Appuyer alors sur la touche TEST.

	 Attendre un temps de réaction de 10 minutes.

	 La mesure s‘effectue automatiquement après l‘expi-
ration du temps de réaction.

	 Le résultat s‘affiche sur l'écran en mg/l de dioxyde de 
sulfure.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours 
	            10:00

6 53
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Il importe de respecter impérativement l‘ordre d‘ajout des pastilles.
2.	Le chlore et les autres agents d‘oxydation, qui réagissent avec le DPD, ne perturbent pas 

l‘analyse.
3.	Pour éviter les pertes de sulfure, l‘échantillon doit être prélevé soigneusement sous une 

influence minimale de l‘air. Par ailleurs, l‘analyse doit être effectuée immédiatement 
après le prélèvement de l‘échantillon.

4.	La température recommandée pour l‘analyse s‘élève à 20°C. Toute déviation de cette 
température sera susceptible de conduire à des différences en moins ou en plus.

5.	Conversion: 
H2S = mg/l S x 1,06

6.	  S 
 H2S

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

SULFIDE No. 1 Pastille / Bouteille / 100 502930

SULFIDE No. 2 Pastille / Bouteille / 100 502940
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1.1 Méthodes

Tensio-actifs, dérivé tensioactif 
avec MERCK Spectroquant® test en 
cuvette, No. 1.02552.0001
0,05 – 2 mg/l SDSA1)

0,06 – 2,56 mg/l SDBS2)

0,05 – 2,12 mg/l SDS3)

0,08 – 3,26 mg/l SDOSSA4)

Préparer deux cuvettes de réaction propres.	  
Repérer l’une des deux cuvettes comme cuvette de calibrage.

1.	 Mettre dans la cuvette étalon 5 ml d’eau déminérali-
sée (cuvette de calibrage, rem. 6). Ne pas mélanger 
le contenu!

2.	 Ajouter au deuxième tube préparée 5 ml d'échantil-
lon d'eau (cuvette d’échantillon, rem. 6). Ne pas 
mélanger le contenu!

3.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en 
appuyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans chaque cuvette:

	 Ajouter 2 gouttes de réactif T-1K.

4.	 Bien refermer les couvercles respectifs des cuvettes 
et mélanger son contenu en l’agitant énergiquement 
pendant 30 secondes.

5.	 Appuyer sur la touche [ ].

	 Attendre 10 minutes de temps de réaction.

	 Après écoulement du temps de réaction, procéder 
comme suit:

6.	 Agiter légèrement la cuvette de calibrage et 
mettre la cuvette dans la chambre de mesure.

	 Positionnement   . (rem. 7)

Ø 16 mm

3 7 6

 Compte à rebours
	      10:00 
 départ: 
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1.1 Méthodes

7.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

8.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

9.	 Agiter légèrement la cuvette d’échantillon et mettre 
la cuvette dans la chambre de mesure.

	 Positionnement   . (rem. 7) 

10.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l SDSA.

Remarques:

1.	Cette méthode est adaptée de MERCK.
2.	Avant de réaliser le test, lire les instructions du test d‘origine (livrées avec le test) et la 

FDS (disponible sur www.merckmillipore.com).
3.	Spectroquant® est une marque commerciale déposée de MERCK KGaA.
4.	Respecter les normes de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire pendant toute la 

procédure.
5.	La réaction étant sensible à la température, la température de l‘échantillon doit être 

comprise entre 15 et 20°C et du tube doit être comprise entre 10 et 20°C.
6.	Toujours mesurer le volume de l‘échantillon à l‘aide d‘une pipette volumétrique (classe A).
7.	Si la phase inférieure est trouble, réchauffer le tube brièvement dans la main.
8.	La valeur pH de l’échantillon d’eau devrait être comprise entre 5 et 10.
9.		 	SDSA1)

		  SDBS2)

		  SDS3)

	 	SDOSSA4)

Réactif / Accessoires Forme de réactif/Quantité Référence

MERCK Spectroquant®   1.02552.0001 Test en cuvette / 25 Tests 420763

1) calculated as sodium 1-dodecanesulfonate (APHA 5540, ASTM 2330-02, ISO 7875-1)
2) calculated as sodium dodecylbenzenesulfonate (EPA 425.1)
3) calculated as sodium dodecyl sulfate
4) calculated as Sodium dioctyl sulfosuccinate

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes

Tensio-actifs, non ioniques 
avec MERCK Spectroquant® test en 
cuvette, No. 1.01787.0001
0,1 – 7,5 mg/l Triton® X-100
0,11 – 8,25 mg/l NP 10

Préparer deux cuvettes de réaction propres.	  
Repérer l’une des deux cuvettes comme cuvette de calibrage.

1.	 Mettre dans la cuvette étalon 4 ml d’eau déminérali-
sée (cuvette de calibrage, rem. 6).

2.	 Ajouter au deuxième tube préparée 4 ml d'échantillon 
d'eau (cuvette d’échantillon, rem. 6).

3.	 Bien refermer les couvercles respectifs des cuvettes 
et mélanger son contenu en l’agitant énergiquement 
pendant 1 minute.

4.	 Appuyer sur la touche [ ].

	 Attendre 2 minutes de temps de réaction.

	 Après écoulement du temps de réaction, procéder 
comme suit:

5.	 Agiter légèrement la cuvette de calibrage et mettre 
la cuvette dans la chambre de mesure. Positionnement 
  .

6.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

7.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

8.	 Agiter légèrement la cuvette d’échantillon et mettre 
la cuvette dans la chambre de mesure. Positionnement 
 .

9.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Triton® X-100.

Ø 16 mm

3 7 7

 Compte à rebours
	      2:00 
 départ: 

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Cette méthode est adaptée de MERCK.
2.	Avant de réaliser le test, lire les instructions du test d‘origine (livrées avec le test) et la 

FDS (disponible sur www.merckmillipore.com).
3.	Spectroquant® est une marque commerciale déposée de MERCK KGaA.
4.	Respecter les normes de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire pendant toute la 

procédure.
5.	La réaction étant sensible à la température, la température de l‘échantillon et du tube 

doit être comprise entre 20 et 25°C.
6.	Toujours mesurer le volume de l‘échantillon à l‘aide d‘une pipette volumétrique (classe A).
7.	La valeur pH de l’échantillon d’eau devrait être comprise entre 3 et 9.
8.	Triton® est une marque commerciale déposée de DOW Chemical Company.
9.		 	Triton® X-100
	 	NP 10

Réactif / Accessoires Forme de réactif/Quantité Référence

MERCK Spectroquant®   1.01787.0001 Test en cuvette / 25 Tests 420764

1) Nonylphenol Ethoxylat
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1.1 Méthodes

Tensio-actifs, cationiques 
avec MERCK Spectroquant® test en 
cuvette, No. 1.01764.0001
0,05 – 1,5 mg/l CTAB

Préparer deux cuvettes de réaction propres.	  
Repérer l’une des deux cuvettes comme cuvette de calibrage.

1.	 Mettre dans la cuvette étalon 5 ml d’eau déminérali-
sée (cuvette de calibrage, rem. 6). Ne pas mélanger 
le contenu!

2.	 Ajouter au deuxième tube préparée 5 ml d'échantil-
lon d'eau (cuvette d’échantillon , rem. 6). Ne pas 
mélanger le contenu!

3.	 Pipeter 0,5 ml de réactif T-1K dans chaque tube. 
(rem. 6)

4.	 Bien refermer les couvercles respectifs des cuvettes et 
l’agiter légèrement pendant 30 secondes.

5.	 Appuyer sur la touche [ ].

	 Attendre 5 minutes de temps de réaction.

	 Après écoulement du temps de réaction, procéder 
comme suit:

6.	 Mettre la cuvette de calibrage dans la chambre de 
mesure. Positionnement   . (rem. 9)

7.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

8.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

9.	 Placer ensuite la cuvette échantillon dans la chambre 
de mesure. Positionnement   . (rem. 9)

Ø 16 mm

3 7 8

 Compte à rebours
	      5:00 
 départ: 

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes

10.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l CTAB.

Remarques:

1.	Cette méthode est adaptée de MERCK.
2.	Avant de réaliser le test, lire les instructions du test d‘origine (livrées avec le test) et la 

FDS (disponible sur www.merckmillipore.com).
3.	Spectroquant® est une marque commerciale déposée de MERCK KGaA.
4.	Respecter les normes de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire pendant toute la 

procédure.
5.	La réaction étant sensible à la température, la température de l‘échantillon et du tube 

doit être comprise entre 20 et 25°C.
6.	Toujours mesurer le volume de l‘échantillon à l‘aide d‘une pipette volumétrique (classe A).
7.	CTAB = calculé en bromure de N-cétyl-N,N,N-triméthylammonium
8.	La valeur pH de l’échantillon d’eau devrait être comprise entre 3 et 8.
9.	Si la phase inférieure est trouble, réchauffer le tube brièvement dans la main.

Réactif / Accessoires Forme de réactif/Quantité Référence

MERCK Spectroquant®   1.01764.0001 Test en cuvette / 25 Tests 420765

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Triazole 
Benzotriazole/Tolyltriazole 
avec réactif en sachet de poudre (PP)
1-16 mg/l / 1,1-17,8

1.	 Remplir un des tubes de minéralisation avec 25 ml 
d'échantillon.

2.	 Ajouter le contenu d’un sachet de poudre Vario 
Triazole Rgt F25 directement de l’emballage protecteur 
dans l’échantillon de 25 ml (Remarques 1).

3.	 Fermer le récipient de dissolution avec le couvercle et 
dissoudre la poudre en basculant le récipient.

4.	 Tenir la lampe UV dans l'échantillon (rem. 1, 2, 3). 	
Attention: porter une lunette de protection!

5.	 Allumer la lampe UV.

6.	 Appuyer sur la touche [ ].

	 Attendre un temps de réaction de 5 minutes (rem. 10, 
11).

	 Continuer comme suit après l’expiration du temps de 
réaction:

7.	 Éteindre la lampe UV et la sortir de l'échantillon.

8.	 Mélanger le contenu en l’agitant avec précaution.

9.	 Verser 10 ml d’eau déminéralisée dans une cuvette 
propre de 24 mm et bien fermer le couvercle de la 
cuvette.

10.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

11.	Appuyer sur la touche ZERO.

8 83

 Compte à rebours 1
		  5:00
 départ: 

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes
12.	Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider.

13.	Verser de l’echantillon digéré dans la cuvette jusqu’à la 
marque de 10 ml.

14.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

15.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Benzotriazole 
ou Tolyltriazole (rem. 4).

Remarques:

1.	 Sachet de poudre Triazole Reagent et la lampe UV disponible sur demande.
2.	 Porter impérativement une lunette de protection UV pendant le fonctionnement de la 

lampe UV.
3.	 Se conformer au mode d'emploi du constructeur lors de l'utilisation de la lampe UV.  

Ne pas toucher à la surface de la lampe UV. Les empreintes de doigts attaquent le 
verre.Entre les mesures, essuyer la lampe UV à l'aide d'un torchon doux et propre.

4.	 Le test ne différencie pas entre le tolyltriazole et le benzotriazole.
5.	 Mesurer l'échantillon d'eau le plus rapidement possible après le prélèvement de 

l'échantillon.
6.	 Des agents oxydants ou réducteurs forts présents éventuellement dans l'échantillon 

perturbent la détermination.
7.	 Maintenir les échantillons à une température entre 20ºC et 25ºC afin d’obtenir des 

résultats de test précis.
8.	 Des eaux contenant du nitrite ou du borax doivent être corrigées à une valeur de pH 

entre 4 et 6 avant l'analyse (avec 1N acide sulfurique).
9.	 Si l'échantillon contient plus de 500 mg/l de duréte CaCO3, ajouter 10 gouttes de 

solution Saline Rochelle.
10.	En présence de triazole, il se produire une couleur jaune.
11.	Si la photolyse est effectuée pendant plus ou moins de 5 minutes, ceci pourra conduire 

à des différences en moins dans le résultat.
12.	 	 Benzotriazole 

	 Tolyltriazole

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

VARIO TRIAZOLE Rgt F25 Sachet de poudre / 100 4532200

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST



AL400_10  05/2017278

1.1 Méthodes

Turbidité
0 – 1000 FAU

1. 	 Verser 10 ml d’eau déminéralisée dans une cuvette 
propre de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette 
(Remarque 4). 

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZERO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
complètement. 

5.	 Bien mélanger l'échantillon d'eau. Procéder au rinçage 
préalable de la cuvette contenant l'échantillon d'eau, 
puis la remplir de cet échantillon. 

6.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant.

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche en FAU.

3 8 6

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Remarques:

1. Ce test utilise une méthode de rayonnement atténué pour la mesure de FAU (Unité 
d‘Atténuation Formazine). Les résultats ne peuvent pas être utilisés pour des rapports 
USEPA, mais ils peuvent être utilisés pour des mesures de routine. La méthode de 
rayonnement atténué est différente de la méthode néphélométrique.

2. La limite de détection estimative est de 20 FAU pour cette méthode.
3. Mesurer l'échantillon d'eau le plus rapidement possible après le prélèvement de 

l'échantillon. Les échantillons peuvent être conservés jusqu'à 48 heures à une 
température de 4°C dans des bouteilles en plastique ou en verre. Nous recommandons 
d'effectuer la mesure à la même température que celle ayant prévalu à la date du 
prélèvement des échantillons. Les différences de température entre la mesure et le 
prélèvement des échantillons sont capables de modifier la turbidité des échantillons.

4. La couleur provoque des interférences lorsque la lumière est absorbée à 530 nm.  
Si les échantillons sont fortement colorés, utiliser une part d'échantillon filtrée pour  
la compensation à zéro, au lieu de l'eau entièrement déminéralisée.

5. Les bulles d'air falsifient la mesure de la turbidité. Le cas échéant, dégazer les 
échantillons dans un bain à ultrasons.
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1.1 Méthodes

Urée 
avec pastille et réactif liquide
0,01 – 2,5 mg/l  (NH2)2 CO (mg/l Urea)

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 En présence du chlore libre (HOCl), ajouter une pas-
tille de UREA PRETREAT directement de l’emballage 
protecteur et l’écraser à l’aide d’un agitateur propre 
(Remarque 10).

6.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution de la pastille.

7.	 Ajouter dans l’échantillon de 10 ml 2 gouttes de réactif 
Urea 1 (remarque 9).

8.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant l’ensemble.

9.	 Ajouter au même échantillon 1 goutte de réactif  
Urea 2 (Urease).

10.	Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant l’ensemble.

11.	Appuyer sur la touche [ ].

	 Attendre 5 minutes de temps de réaction.

	 Après écoulement du temps de réaction, procéder 
comme suit:

12.	Ajouter dans l’échantillon préparé, une pastille  
d’AMMONIA No. 1 directement de l’emballage protec-
teur et écraser à l’aide d’un agitateur propre.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Compte à rebours 
          5:00
 départ: 

9 03
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1.1 Méthodes
13.	Ajouter au même échantillon, une pastille d’AMMO-

NIA No. 2 directement de l’emballage protecteur et 
écraser à l’aide d’un agitateur propre.

14.	Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

15.	Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

16.	Appuyer sur la touche TEST.
	 Attendre 10 minutes de temps de réaction.
	 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-

ment du temps de réaction.
	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique l’urée en 

mg/l.

Remarques:

1.	 La température de l’échantillon doit être comprise entre 20ºC et 30ºC.
2.	 Effectuer l’analyse au plus tard une heure après le prélèvement de l’échantillon.
3.	 Les concentrations supérieures à 2 mg/l d‘urée peuvent provoquer des résultats compris 

dans la plage de mesure. Dans ce cas, il convient de diluer l’échantillon d’eau avec de 
l’eau sans urée et de recommencer la mesure (test de plausibilité).

4.	 Il convient de suivre scrupuleusement l’ordre d’apport des pastilles.
5.	 La pastille d’AMMONIA No. 1 ne se dissout complètement qu’après l’apport de la 

pastille d’AMMONIA No. 2.
6.	 Pour éviter la formation de cristaux, ne pas stocker le reactif urea 1 à moins de 10°C. 

Bien fermer le réactif 2 (Urease) et conserver dans un réfrigérateur entre 4ºC et 8ºC.
7.	 L’ammonium et la chloramine sont également saisis lors de la détermination de l’urée.
8.	 Dans le cas d’analyse d’échantillons d’eau de mer, ajouter une mesure d’Ammonia 

Conditioning Powder avant la pastille d’AMMONIA No. 1 et dissoudre en agitant.
9.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en appuyant lentement, verser de 

grosses gouttes de même taille dans la cuvette.
10.	Une pastille UREA PREATREAT permet de compenser l'interférence du chlore libre 

jusqu'à 2 mg/l (deux pastilles jusqu’à 4 mg/l, trois pastilles jusqu’à 6 mg/l).

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

UREA PRETREAT Pastille / 100 4516110BT

UREA réactif 1 Réactif liquide / 15 ml 459300

UREA réactif 2 Réactif liquide / 10 ml 459400

Set
AMMONIA No. 1 / No. 2

Pastille / par 100 
Agitateur inclus

4517611BT

AMMONIA No. 1 Pastille / 100 4512580BT

AMMONIA No. 2 Pastille / 100 4512590BT

 Compte à rebours
	       10:00

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Valeur pH LR 5,2 – 6,8 
avec pastille

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de BROMOCRESOLPURPLE 
PHOTOMETER directement de l’emballage dans 
l’échantillon d’eau et écraser la pastille avec un agitateur 
propre.

6.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et  
agiter plusieurs fois la cuvette jusqu’à dissolution  
complète de la pastille.

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat affiche la valeur du pH.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

2 93
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Pour la détermination photométrique de la valeur du pH, utiliser les pastilles 
BROMOCRESOLPURPLE PHOTOMETER (violet de bromocrésol) dans l’emballage imprimé 
noir et marquées PHOTOMETER (photomètre).

2.	Les valeurs de pH inférieures à 5,2 et supérieures à 6,8 peuvent donner des résultats 
dans la gamme de mesure. Nous conseillons d’effectuer un test de plausibilité  
(pH-mètre).

3.	La précision d’une détermination colorimétrique du pH dépend de différentes limites 
(pouvoir tampon de l’échantillon, contenu en sels, etc.).

4.	Erreur due aux sels 
Correction des résultats de test (valeurs moyennes) pour les échantillons avec un contenu 
en sels de: 

Indicateur Contenu en sels

Violet de 
bromocrésol

1 molaire 
– 0,26

2 molaire 
– 0,33

3 molaire 
– 0,31

 
Les valeurs de Parson et Douglas (1926) sont basées sur l’utilisation des tampons de 
Clark et Lubs. 1 M NaCl = 58,4 g/l = 5,8 %

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

BROMOCRESOLPURPLE PHOTOMETER Pastille / 100 4515700BT
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1.1 Méthodes

Valeur pH 6,5 – 8,4 
avec pastille	

 1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de PHENOL RED PHOTOMETER 
directement de l’emballage protecteur dans l’échantillon 
de 10 ml et l’ écraser à l’aide d’un agitateur propre.

6.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat de la mesure s’affiche et indique la valeur 
pH.	

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST 

3 03
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Pour la détermination de la valeur pH photométrique, n’utiliser que des pastilles PHENOL 
RED avec une inscription noire sur l’emballage indiquant PHOTOMETER.

2.	Les échantillons d’eau à faible dureté de carbonate* peuvent conduire à des valeurs 
erronées de pH.	  
*KS4,3 < 0,7 mmol/l =̂ alcalinité totale < 35 mg/l CaCO3.

3.	Les valeurs pH inférieures à 6,5 et supérieures à 8,4 peuvent conduire à des résultats 
compris dans la plage de mesure.

4.	Erreur due aux sels 
Aux salinités jusqu'à 2 g /L, aucune erreur importante du sel est prévue en raison de 
la salinité de la pastille. Aux salinités élevées, il faut corriger la valeur mesurée comme 
suivant: 

Contenu en sels 30 g/l (eau de mer) 60 g/l 120 g/l 180 g/l

Correction - 0,15 1) - 0,21 2) - 0,26 2) - 0,29 2)

 
1) selon la Kolthoff (1922) 
2) selon la Parson und Douglas (1926)

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

PHENOL RED PHOTOMETER Pastille / 100 4511770BT
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1.1 Méthodes

Valeur pH 6,5 – 8,4 
avec réactif liquide

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure. 	 
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la cuvette.

	 6 gouttes de solution de PHENOL RED.

6.	 Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant.

7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	  
Le résultat de la mesure s’affiche et indique la valeur 
pH.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

3 13
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Lors de l’analyse d’eau chlorée, la teneur en résidus de chlore peut conditionner la  
réaction de coloration du réactif liquide. La mesure du pH n’en sera pas gênée si l’on 
met un petit cristal de sulfate de sodium (Na2S2O3 · 5 H2O) dans la solution d’échantillon 
avant de diluer la solution de PHENOL RED. Les pastilles de PHENOL RED contiennent 
déjà du thiosulfate.

2.	Les différentes tailles de gouttes peuvent provoquer de plus grandes déviations des  
résultats de test qu’en cas d’utilisation de pastilles. L’emploi d’une pipette  
(0,18 ml correspondent à 6 gouttes) permet de minimiser ces écarts.

3.	Il convient de refermer les flacons compte-gouttes immédiatement après l’emploi avec 
leur bouchon de couleur respectif.

4.	Conserver le réactif au frais entre 6ºC et 10ºC.
5.	Erreur due aux sels 

Aux salinités élevées, il faut corriger la valeur mesurée comme suivant: 

Contenu en sels 30 g/l (eau de mer) 60 g/l 120 g/l 180 g/l

Correction - 0,15 1) - 0,21 2) - 0,26 2) - 0,29 2)

 
1) selon la Kolthoff (1922) 
2) selon la Parson und Douglas (1926)

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

PHENOL RED solution Réactif liquide / 15 ml 471040
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1.1 Méthodes

Valeur pH HR 8,0 – 9,6 
avec pastille

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Ajouter une pastille de THYMOLBLUE PHOTOMETER 
directement de l’emballage dans l’échantillon d’eau et 
écraser la pastille avec un agitateur propre.

6.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et  
agiter plusieurs fois la cuvette jusqu’à dissolution  
complète de la pastille.

7.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat affiche la valeur du pH.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

3 23
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Pour la détermination photométrique de la valeur du pH, utiliser les pastilles 
THYMOLBLUE PHOTOMETER (bleu de thymol) dans l’emballage imprimé noir et 
marquées PHOTOMETER (photomètre).

2.	Les valeurs de pH inférieures à 8,0 et supérieures à 9,6 peuvent donner des résultats 
dans la gamme de mesure. Nous conseillons d’effectuer un test de plausibilité  
(pH-mètre).

3.	La précision d’une détermination colorimétrique du pH dépend de différentes limites 
(pouvoir tampon de l’échantillon, contenu en sels, etc.).

4.	Erreur due aux sels 
Correction des résultats de test (valeurs moyennes) pour les échantillons avec un contenu 
en sels de: 

Indicateur Contenu en sels

Bleu de thymol 1 molaire 
– 0,22

2 molaire 
– 0,29

3 molaire 
– 0,34

 
Les valeurs de Parson et Douglas (1926) sont basées sur l’utilisation des tampons de 
Clark et Lubs. 1 M NaCl = 58,4 g/l = 5,8 %

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

THYMOLBLUE PHOTOMETER Pastille / 100 4515710
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1.1 Méthodes

Zinc 
avec pastilles
0,02 – 0,9 mg/l Zn

1.	 Verser 10 ml d’échantillon d’eau dans une cuvette 
propre de 24 mm.

2.	 Ajouter une pastille de COPPER / ZINC LR directement 
de l’emballage dans l’échantillon d’eau et l’écraser à 
l’aide d’un agitateur propre.

3.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et agi-
ter la cuvette plusieurs fois jusqu’à dissolution complète 
de la pastille.

4.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

5.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

	 Respecter un temps de réaction de 5 minutes.

	 La réaction démarre automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

6.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

7.	 Ajouter une pastille d'EDTA directement de l’embal-
lage dans la cuvette préparée et l’écraser à l’aide d’un 
agitateur propre.

8.	 Fermer soigneusement le couvercle de la cuvette et agi-
ter la cuvette plusieurs fois jusqu’à dissolution complète 
de la pastille.

9.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

10.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche en mg/l de zinc.

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours
	         5:00

0 04
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Ajouter les pastilles dans le bon ordre.
2.	En cas de concentration élevée en chlore résiduel, effectuer l’analyse avec un échantillon 

d’eau déchlorurée. Pour déchlorurer, ajouter une pastille DECHLOR (étape 1) à 
l’échantillon d’eau. Ecraser et mélanger pour dissoudre la pastille. Ajouter ensuite la 
pastille COPPER/ZINC LR (étape 2) et continuer la procédure du dosage comme décrite 
ci-dessus.

3.	Lors de l'utilisation de la pastille cuivre/zinc LR, l'indicateur Zincon réagit à la fois avec 
le zinc et avec le cuivre. Le cas échéant, la plage de mesure donnée se rapporte à la 
concentration totale des deux ions.

4.	Les concentrations supérieures à 1 mg/l peuvent donner des résultats situés dans la plage 
de mesure. Un test de plausibilité (dilution de l’échantillon) est recommandé.

5.	L'ajout d'une pastille EDTA au cours de cette deuxième étape de la détermination 
permet de s’assurer que le cuivre éventuellement présent ne soit pas pris en compte.

6.	Les eaux fortement alcalines ou acides devraient préalablement à l’analyse être ramenées 
à un pH situé aux environs de 9 (avec 1 mole/l d'acide chlorhydrique ou 1 mole/l de 
soude caustique).

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

COPPER / ZINC LR Pastille / 100 4512620BT

EDTA Pastille / 100 4512390BT

DECHLOR Pastille / 100 4512350BT
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1.1 Méthodes

Zinc 
avec réactifs liquides et poudre
0,1 – 2,5 mg/l Zn

1.	 Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et bien fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZERO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en ap-
puyant lentement, verser de grosses gouttes de même 
taille dans la cuvette:

	 20 gouttes KS243 (Zinc Reagent 1)

6.	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger 
le contenu en agitant.

7. 	 Ajouter 1 cuillère de mesure du réactif KP244 (Zinc 
Reagent 2) (Rem. 1).

8. 	 Bien refermer la cuvette avec le couvercle et dissoudre 
la poudre en retournant la cuvette.

9.	 Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.	  
Positionnement .

10.	Appuyer sur la touche TEST.

	 Le résultat s’affiche en mg/l de zinc.

0 54

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Remarques:

1.	Pour le bon dosage, utiliser la cuillère de mesure du réactif fournie.
2.	Ce test permet de déterminer le zinc soluble libre. Le zinc lié à des agents de complexage 

puissants n'est pas enregistré.
3.	Les cations comme les liaisons d'ammonium quaternaire entraînent un changement 

chromatique du rouge rosé au violet en fonction des concentrations de cuivre existantes. 
Dans ce cas, ajouter à l'échantillon du KS89 (cationic suppressor) en goutte à goutte 
jusqu'à voir apparaître une couleur orange/bleue. Attention : Agiter l'échantillon après 
chaque goutte ajoutée.

Réactif Forme de réactif/Quantité Référence

Set:
KS243 (Zinc Reagent 1)
KP244 (Zinc Reagent 2)

Réactif liquide / 65 ml
Poudre / 20 g

56R023965
56L024365
56L024420

KS89 (cationic suppressor) Réactif liquide / 65 ml 56L008965
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1.2		  Remarques importantes concernant les méthodes

1.2.1	 Manipulation conforme des réactifs
Il convient de suivre scrupuleusement l’ordre d’apport des pastilles.

Les pastilles de réactif:
Les pastilles de réactif doivent être ajoutées directement de leur emballage protecteur dans 
l’échantillon d’eau sans entrer en contact avec les doigts.

Les réactifs liquides:
Tenir le flacon compte-gouttes verticalement et en appuyant lentement, verser de grosses 
gouttes de même grosseur dans la cuvette.
Il convient de refermer les flacons compte-gouttes immédiatement après emploi avec leur 
bouchon respectif. Observer les consignes de conservation (par exemple conserver au frais).

Sachets de poudre (powder packs):

			                couleur bleue marquage

Vacu-vials@ de CHEMetrics
Stocker les Vacu-vials® dans un endroit sombre.

1 2

3 4

free total

VARIO Chlorine DPD / F10
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1.2.2	 Nettoyage des cuvettes et des instruments d’analyse
Les cuvettes, les couvercles et les agitateurs doivent être nettoyés scrupuleusement après 
chaque analyse pour éviter des erreurs dues à des résidus. De faibles traces de réactifs 
suffisent à fausser les mesures.

Manière de procéder:

Nettoyer les cuvettes et les instruments d’analyse le plus rapidement possible après une 
analyse.

a)	Nettoyer les cuvettes et instruments d’analyse avec un produit nettoyant courant pour le 
matériel en verre de laboratoire (par ex. Extran® MA02 (neutre, à teneur en phosphate), 
Extran® MA 03 (alcalin, libre de phosphate) de Merck KgaA).

b)	Rincer soigneusement à l’eau du robinet.
c)	En cas de prescription dans les «Remarques», effectuer à la phase indiquée un 

nettoyage méthodique, rincer par exemple avec de l’acide chlorhydrique dilué.
d)	Rincer minutieusement avec de l’eau déminéralisée.

1.2.3	 Informations sur la technique de travail
1.	 Les cuvettes, les couvercles et agitateurs doivent être soigneusement nettoyés après 

chaque analyse afin d’éviter des erreurs dues à des résidus. De faibles traces de réactifs 
suffisent à fausser les mesures.

2.	 Les parois extérieures des cuvettes doivent être nettoyées et essuyées avant de procéder 
à l’analyse. Les traces de doigt ou gouttes d’eau sur les surfaces de passage de la lumière 
des cuvettes provoquent des erreurs de mesure.

3.	 Si aucune cuvette étalon permanent n’est prescrite, il convient de procéder au calage 
du zéro et au test avec la même cuvette, car les cuvettes peuvent présenter de faibles 
divergences de tolérance les unes par rapport aux autres.

4.	 La cuvette doit toujours être placée, pour le calage du zéro, dans la chambre de mesure, 
de telle manière que la graduation avec le triangle blanc soit tournée vers le repère du 
boîtier.

Position (Ø 24 mm):
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5.	 Le couvercle de la cuvette doit être fermé lors du calage du zéro et pendant le test. Il doit 
être pourvu d’un joint d’étanchéité.

6.	 La formation de gouttelettes sur les parois intérieures de la cuvette provoque des erreurs 
de mesure. Dans ce cas, il convient de fermer la cuvette avec son couvercle et de dissoudre 
les gouttelettes en l’agitant avant de procéder au test.

7.	 Il faut éviter de laisser pénétrer de l’eau dans la chambre de mesure. L’apport d’eau 
dans le boîtier du photomètre peut provoquer la destruction d’éléments électroniques et 
entraîner des dégradations dues à la corrosion.

8.	 Les salissures sur l’optique dans la chambre de mesure entraînent des erreurs de mesure. 
Les surfaces de pénétration de la lumière de la chambre de mesure doivent être contrôlées 
régulièrement et, le cas échéant, être nettoyées. Pour le nettoyage, il est conseillé de se 
servir de chiffons humides et de cotons-tiges.

9.	 Les grandes différences de température entre le photomètre et la température ambiante 
peuvent être à l’origine d’erreurs de mesure, par exemple par formation de condensation 
sur l’optique ou sur la cuvette.

10.	Lors de son fonctionnement, protéger l’appareil de l’impact direct des rayons du soleil.

Remplissage correct de la cuvette:

Mettre en place l‘adaptateur:

adaptateur 16 mm Ø

adaptateur 13 mm Ø



AL400_10  05/2017 297

1.2.4	 Dilution des échantillons d’eau
Si l’on prétend une dilution exacte, procéder comme suit:

pipeter l’échantillon à l’aide d’une pipette dans une fiole jaugée de 100 ml, remplir cette fiole 
d’eau déminéralisée jusqu’à la marque et bien mélanger.

Échantillon d'eau  
[ml]

Facteur de 

multiplication

1 100

2 50

5 20

10 10

25 4

50 2

La quantité d’échantillon sera prélevée à l’aide d’une pipette de cet échantillon d’eau dilué 
afin d’exécuter l’analyse conformément aux instructions décrites.

Attention:
1. La dilution entraîne des erreurs de mesure.
2. La dilution n’est pas possible dans le cas de valeurs pH. Les mesures seraient erronées. 
	 Si l’appareil affiche le message «Overrange», utiliser une autre méthode de mesure 	
	 (ex. un pH-mètre).

L'eau déminéralisée = l'eau déstilée peut être aussi utilisée

1.2.5	 Correction d’addition de volume
Si un plus grand volume d’acide ou de base est ajoutée dans le cas d’un pré-réglage de la 
valeur pH d’un échantillon d’eau, il est nécessaire de procéder à une correction du volume 
du résultat affiché.

Exemple:

Un échantillon de 100 ml est dissous avec 5 ml d’acide chlorhydrique pour l’ajustage de la 
valeur pH. Le résultat de test affiché est de 10 mg/l.

Volume total	 = 100 ml + 5 ml = 105 ml

Facteur de correction	 = 105 ml / 100 ml = 1,05

Résultat corrigé	 = 10 mg/l x 1,05 = 10,5 mg/l
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Deuxième partie

Mode d’emploi
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2.1		  Mise en service

2.1.1	 Mise en service initiale
Avant la mise en service initiale, vous devez mettre en place les piles comprises dans le 
spectre de la livraison. Se conformer à la démarche décrite dans les chapitres 2.1.2, 2.1.3.

Avant la première mise en service, procéder aux réglages suivants dans le mode 
menu:
•	 MODE 10:	 Sélection de la langue
•	 MODE 12:	 Régler l’heure et la date
•	 MODE 34:	 Exécuter la suppression des données
•	 MODE 69: 	 Exécuter “User m. init”; Initialiser le système de méthodes utilisateur

2.1.2	 Préservation des données – indications importantes
Les piles assurent la sauvegarde des résultats et réglages enregistrés.
Si les piles doivent être changées, les données du MD600 sont maintenues pendant  
environ 2 minutes. Au delà de 2 minutes, les données sont complètement perdues.

Conseil : avant de procéder au changement des piles, tenir à portée de main le tournevis et 
les piles.

2.1.3	 Remplacement des piles
Conseil : ne pas utiliser de piles rechargeables!

1.	 Mettre l‘appareil à l‘arrêt.
2.	 Le cas échéant, sortir la cuvette de la chambre de mesure.
3.	 Poser alors l‘appareil sur une surface propre en orientant sa face frontale vers le bas.
4.	 Dévisser les 4 vis (A) à l’arrière de l’appareil et ouvrir le compartiment à piles.
5.	 Soulever le couvercle du compartiment à piles (B) au niveau de l’encoche (C) et le  
	 soulever.
6.	 Retirer les piles usagées (D).
7.	 Placer 4 nouvelles piles. 
	 Respecter impérativement la polarité!
8.	 Placer le joint d’étanchéité (E) dans la rainure du couvercle du compartiment à  
	 piles (B).
9.	 Replacer le couvercle du compartiment à piles sur l’appareil (B) en prenant soin de ne  
	 pas déplacer le joint d’étanchéité (E).
10.	Poser les vis (A) et les serrer à la main.

ATTENTION:
Eliminer les piles conformément à la législation en vigueur.
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2.1.4 Vue d’ensemble

(A) Vis

(B) Couvercle compartiment à piles

(C) Encoche

(D) 4 piles (Mignon AA/LR6)

(E) Joint d’étanchéité

(F) Arrière de l’appareil

ATTENTION:
Pour garantir une parfaite étanchéité du photomètre, placer le joint d'étanchéité en 
position (E) et visser le couvercle du compartiment à piles (B).

(A) Vis

(E) Joint 
d’étanchéité

(D) piles

(C) Encoche

(F) Arrière de 
l’appareil

(B) Couvercle 
compartiment 
à piles

AA/LR6

AA
/L
R6

AA/LR6

AA
/L
R6
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2.2		  Fonctions des touches

2.2.1	 Vue d’ensemble

			   Mise en marche et extinction de l’appareil

			   Pour activer les touches numérotées de 0 à 9, appuyer sur la touche 	
		  Shift. Maintenir la touche Shift appuyée et presser la touche  
		  numérotée. Ex : [Shift] + [1][1]

			   (Echap) Retour au choix des méthodes ou au menu précédent

			 

			   Touche de fonction: description dans le texte si touche disponible

			 

			   Touche de fonction: description dans le texte si touche disponible

			 

			   Touche de fonction: description dans le texte si touche disponible

			 

			   Confirmation des saisies

			 

			   Menu réglages et autres fonctions

			 

			   Déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas

			 

			   Enregistrer un résultat affiché

			 

			   Effectuer un calage du zéro

			 

			   Exécuter une mesure

			 

			   Affichage date et horloge /compte à rebours de l’utilisateur

			 

			   Marque des décimales

	 ON
	 OFF

Mode
4

Esc
7

Zero
9

Test
6

.
0

Shift

Store
3

2 5

8

1

F1

F2

F3



AL400_10  05/2017304

2.2.2	 Affichage date et horloge

Appuyer sur la touche [«heure»].

L’heure et la date s’affichent.

L’appareil revient aux données antérieures passées 15 
secondes

ou en appuyant sur la touche [ ] ou [ESC].

2.2.3	 Compte à rebours de l’utilisateur

Cette fonction permet à l’utilisateur de définir son propre compte à rebours.

Appuyer sur la touche [«heure»].

L’heure et la date s’affichent.

Appuyer sur la touche [«heure»].

L’afficheur indique:

Maintenant, valider le dernier compte à rebours d‘utilisateur 
utilisé en actionnant la touche [ ]

ou

lancer la saisie d‘une nouvelle valeur en appuyant sur 
une touche numérique. L’introduction s’effectue en deux 
temps d’abord les minutes, puis les secondes  
par ex.: 2 minutes, 0 secondes = [Shift] + [0] [2] [0] [0]

Confirmer les données introduites avec [ ].

L’afficheur indique:

envoi du compte à rebours par la touche [ ].

Le compte à rebours terminé, l’appareil revient aux données 
antérieures.

2.2.4	 Affichage rétro-éclairé

Appuyer sur la touche [Shift] + [F1] pour activer ou désacti-
ver le rétro-éclairage de l‘affichage. Pendant l‘opération de 
mesure, le rétro-éclairage se désactive automatiquement.

	 19.20.20   15.06.2012

	 Compte à rebours
 	99:99
	 mm : ss

	 Compte à rebours
	        2:00

  départ: 

	 19:27:20   15.06.2012

Esc

0 02 0

Shift F1
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2.3		  Mode de travail

Mettre l’appareil en marche en appuyant sur la touche 
[ON/OFF].

L’appareil exécute un test automatique.

2.3.1	 Extinction automatique
L’appareil s’éteint automatiquement après 20 minutes. Ceci est signalé 30 secondes avant par 
un bip sonore. Appuyer sur n’importe quelle touche pour éviter l’extinction de l’appareil.
Tant que l’appareil est actif (par exemple pendant un compte à rebours ou une impression), 
l’extinction automatique est inopérante.

2.3.2	 Sélection de la méthode

Une liste de sélection s’affiche:

Deux modalités permettent de sélectionner la méthode 
souhaitée:

a)	 introduire directement le numéro de la méthode,  
par ex. [Shift] + [8] [0] pour le brome 

b)	 en appuyant sur les touches fléchées [ ] ou [ ],  
sélectionner la méthode souhaitée dans la liste 
affichée

Confirmer la sélection avec [ ].

2.3.2.1 Informations sur les méthodes (F1)
La touche F1 vous permet d’alterner entre les listes de sélection de méthode compacte ou 
détaillée.

Exemple:

ligne 1:	 numéro de méthode, nom de la méthode 
ligne 2:	 plage de mesure	  
ligne 3:	 type de réactif	  
ligne 4:	 cuvette	  
lignes 5-7:	 réactifs utilisés

tube:	 cuvette de réactif d’un test de cuvette

 Test automatique ...

	 >> 290 oxygène actif
       30 alcalinité-m
       50 aluminium
          :
		

	 100 chlore
	 0,02-6 mg/l Cl2
	 pastille
	 24 mm
	 DPD No. 1
	 DPD No. 3

	 ON
	 OFF

Shift
8 0
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2.3.2.2  Informations sur les formules (F2)
En appuyant sur la touche F2, vous faites affichez une liste des formules disponibles, avec 
les plages de mesure afférentes. Pour la commutation de la formule, se référer au chapitre 
2.3.7, page 308.

Ligne 1 : No. de méthode, désignation de la méthode
Ligne 2 : plage de mesure avec la formule 1
Ligne 3 : plage de mesure avec la formule 2
Ligne 4 : plage de mesure avec la formule 3

2.3.3	 Différentiation

Certaines méthodes permettent une différentiation (par ex. 
le chlore). Une interrogation concernant le type de mesure 
(par ex. différenciée, libre ou totale) s’affiche.

Les touches fléchées [ ] ou [ ] permettent de sélectionner 
la méthode souhaitée.

Confirmer la sélection avec [ ].

2.3.4	 Calage du zéro

L’afficheur indique:

préparer une cuvette conformément aux instructions d’ana-
lyse et la placer dans la chambre de mesure en faisant coïn-
cider la marque de la cuvette avec la marque du boîtier.

Appuyer sur la touche [ZERO].

L’afficheur indique:

 Chlore
	 >> diff
	       libre
	       total

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 	320 Phosphate LR T
	 0.05-4 mg/l PO4

	 0.02-1.3 mg/l P
	 0.04-3 mg/l P2O5

Informations 
sur les formules

Méthodes
Information

Méthode

F1

F2

F1

F1

F2

F2

Liste des
formules

Zero
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2.3.5	 Exécution des l’analyse (Test)
Retirer la cuvette de la chambre de mesure après le calage du zéro. Exécuter l’analyse ensuite 
selon la description correspondante à chaque méthode.

Après affichage des résultats du test:

–  pour certaines méthodes, il est possible de modifier l’unité de mesure,
–  les résultats peuvent être enregistrés et / ou imprimés
–  d’autres mesures peuvent être effectuées avec le même calage du zéro ou
–  une nouvelle méthode peut être sélectionnée

2.3.6	 Observation des temps de réaction (compte à rebours)
Une fonction minuterie, c’est-à-dire le compte à rebours, propose une aide afin de respecter 
les temps de réaction.

L’afficheur indique:

•	 Appuyer sur la touche [ ]. 
Préparer l’échantillon, démarrer le compte à rebours 
au moyen de la touche [ ] et après écoulement du 
compte à rebours, procéder comme il est décrit dans 
la méthode.

•	 Appuyer sur la touche [TEST] 
Préparer l’échantillon comme il est décrit dans la 
méthode et placer la cuvette dans la chambre de 
mesure. Le compte à rebours apparaît par pression de 
la touche [TEST] et démarre ainsi automatiquement. 
La mesure s’effectue automatiquement à la fin du 
compte à rebours.

Remarques:
1.	Il est possible d’ arrêter le compte à rebours en marche en appuyant sur la touche [ ]. La 

mesure s’effectue automatiquement. Dans ce cas, l’utilisateur devra observer lui-même 
le temps de réaction nécessaire. 
Des temps de réaction non respectés conduisent à des résultats de test erronés.

2.	Le temps d’attente restant est affiché en continu. 
Un signal sonore retentit pendant les 10 dernières secondes du temps d’attente.

 Compte à rebours
	      1:59

 Compte à rebours
 2:00

 départ:  

Test
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2.3.7 Modification de la formule
Pour certaines méthodes, l‘utilisateur a la possibilité de modifier la «formule» du résultat de 
mesure. Une fois que le résultat de la mesure apparaît à l‘affichage, appuyer sur les touches   
[ ] ou [ ].

Exemple:

320 Phosphate LR T	 -----[ ]---->	 320 Phosphate LR T	 ------[ ] ----->	 320 Phosphate LR T      
0.05-4 mg/l PO4    		  0.02-1.3 mg/l P		  0.04-3 mg/l P2O5

		  <----[ ]-----		  <----[ ]--------
1.00 mg/l PO4    		  0.33 mg/l P	  	 0.75 mg/l P2O5

En de modification de la formule du résultat de mesure, l‘affichage de la plage de mesure 
s‘adapte automatiquement dans l'écran. La formule affichée lors de la mémorisation d‘un 
résultat de mesure ne peut plus être modifiée pour le résultat mémorisé. La dernière formule 
utilisée est utilisée à nouveau au prochain lancement de la méthode. S‘il est possible de 
modifier la formule pour une méthode, le manuel d‘instruction y fera référence. Dans les 
remarques afférentes à la méthode, les touches curseurs portent alors une inscription indi-
quant les formules possibles:

	 PO4

	 P 
	 P2O5

2.3.8	 Enregistrement des résultats de test

Appuyer sur la touche [STORE], lorsque le résultat du test 
s’affiche.

L’afficheur indique:

•	 L’utilisateur peut introduire un code à six chiffres. ( Le 
numéro de code peut par exemple renvoyer à l’utilisateur 
ou au lieu de prélèvement)

Confirmer l’introduction du numéro de code en appuyant 
sur [ ].

•	 Si l’on renonce à l’introduction d’un numéro de code, 
confirmer directement par [ ]. (Le nº de code 0 est 
attribué automatiquement.)

Le bloc complet des données est enregistré (date, horloge, 
nº de code, méthode et résultat de test).

L’afficheur indique:

À la suite de quoi, le résultat du test s’affiche à nouveau.

 Nº de code
	 _ _ _ _ _ _ 

 est enregistré

Shift

0 00 0 01

Store
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Remarques:
Le nombre de codes de mémoire libres est affiché:

Lorsque la disponibilité est inférieure à 30, apparaît le 
message:
Libérer le plus tôt possible de la mémoire (cf. chapitre «Ef-
facement des résultats de test enregistrés»). Si la mémoire 
est pleine, de nouveaux résultats ne pourront plus être 
enregistrés.

2.3.9	 Impression des résultats de test  
		  (Module infrarouge optionnel)
Si le module IRIM est activé (voir chapitre 2.5) et si l’appareil est raccordé à l’imprimante, le 
résultat de mesure peut être imprimé (sans sauvegarde préalable).

Appuyer sur la touche [F3].

Impression du bloc complet de données: date, heure, mé-
thode et résultat de test.

100 Chlore T	  
0,02-6 mg/l Cl2	  
Mode proffessionnel: non	  
2009-07-01   14:53:09	  
Numéro d'ordre: 1	  
Code-no.: 007	  
4,80 mg/l Cl2	

Numéro d'ordre: il s'agit d'un numéro interne donné auto-
matiquement lorsqu' on enregistre un résultat de mesure. 
Ce numéro apparaît seulement lors de l'impression.

2.3.10	 Exécution d’autres tests

Si de nouveaux échantillons doivent être testés avec la même 
méthode, il existe deux possibilités:

soit:

•	 Appuyer sur la touche [TEST] 
Le message suivant apparaît: 
Confirmer en pressant [TEST]

soit:

•	 Appuyer sur la touche [ZERO] pour effectuer un 
nouveau calage du zéro.

Le message suivant apparaît:

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 seulement  29 codes      
 disponibles

 900 codes 
 disponibles

F3

Test

Test

Zero
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2.3.11	 Sélectionner une nouvelle méthode

En appuyant sur la touche [ESC], le photomètre revient au 
menu de sélection de méthode.

Il est également possible d’introduire directement le 
numéro d’une méthode, par exemple [Shift] + [1] [6] [0] 
pour CyA-TEST (Acide cyanurique).

Confirmer les données introduites avec [ ].

2.3.12 Mesure des extinctions
Plage de mesure: -2600 mAbs bis +2600 mAbs

Nº de méthode Description

900 mAbs 430 nm

910 mAbs 530 nm

920 mAbs 560 nm

930 mAbs 580 nm

940 mAbs 610 nm

950 mAbs 660 nm

Appeler la longueur d’onde souhaitée en introduisant le numéro de la méthode ou sélectionner 
dans la liste de sélection de méthode.

Le message suivant apparaît, par exemple:

Toujours effectuer le calage du zéro avec une cuvette 
remplie par exemple d’eau déminéralisée.

Le message suivant apparaît:

Effectuer la mesure de l’échantillon.

Le message suivant apparaît, par exemple:

CONSEIL PRATIQUE: les temps de réaction se respectent plus facilement en utilisant le compte 
à rebours (Chapitre 2.2.3, page 304).

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 900 mAbs          430 nm
 -2600 mAbs - + 2600 mAbs
 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 500 mAbs 

Esc

1 06
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2.4 Réglages: Vue d’ensemble des fonctions MODE

Fonction MODE Nº Description résumée Page

Avertissements 
sonores

14 Marche/arrêt du signal sonore en fin de mesure 315

Clavier sonore 11 Marche/arrêt du signal sonore des touches 313

Compte à  
rebours

13 Marche/arrêt du compte à rebours  
pour observation des temps de réaction

314

Concentration 
utilisateur

64 Saisie des données nécessaires à l‘exécution d‘une 
méthode de concentration utilisateur

338

Effacer 46 Effacement étalonnage utilisateur étalonnage 333

Effacement 
données

34 Effacement de toutes les données enregistrées 325

Effacer méthode 
utilisateur

66 Efface toutes les données d‘une méthode utilisateur de 
concentration ou de polynôme

343

Étalonnage  
utilisateur

45 Enregistrement étalonnage utilisateur 332

Horloge 12 Réglage de la date et de l’heure 313

Impression 20 Impression de tous les résultats de test enregistrés 316

Info appareil 91 Informations concernant le photomètre,  
par exemple version actuelle du logiciel

349

Impression,  
n° code

22 Impression des résultats d’une seule méthode 
sélectionnée

318

Impression, date 
sélectionnée

21 Impression des résultats d’une seule période 317

Impression, 
méthode

23 Impression des résultats d’une seule gamme  
de n° de code sélectionnée

319

Imprimer 
méthode 
utilisateur

67 Imprime toutes les données enregistrées avec le mode 64 
(concentration) ou le mode 65 (polynôme)

344

Initialiser méthode 
utilisateur

69 Initialise le système de méthode utilisateur (polynôme et 
concentration)

345

Langelier 70 Calcul de l’indice de saturation de Langelier 346

Langue 10 Réglage de la langue 312

LCD Contraste 80 Réglage du contraste de l’afficheur 348

LCD Luminosité 81 Réglage de la luminosité du LCD 348

Liste de méthodes 60 Liste des méthodes de l’utilisateur, adaptation 336

Liste M toutes 
activées

61 Liste des méthodes de l’utilisateur,  
activation de toutes les méthodes

337
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2.4.1  Non rempli pour des raison techniques

2.4.2  Réglage de base 1 de l'appareil

Sélection de la langue

Appuyer les touches [MODE], [Shift] + [1] [0] l’une après 
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

Sélectionner la langue souhaitée au moyen des touches 
fléchées [ ] ou [ ].

Confirmer la sélection avec [ ].

 <Langue>
 	    	 Deutsch
	      >> 	 English
		  Francais	

Fonction MODE Nº Description résumée Page

Liste M toutes 
désactivées

62 Liste des méthodes de l’utilisateur,  
désactivation de toutes les méthodes

337

Mémoire données 30 Visualisation de tous les résultats de test enregistrés 321

Mode 
professionnel

50 Marche/arrêt du guide détaillé de l’utilisateur  
(fonction laboratoire)

334

OTZ 55 One Time Zero (OTZ) 335

Paramétres 
d'impression

29 Réglage des options d'impression 320

Polynômes 
utilisateurs

65 Saisie des données nécessaires à l‘exécution d‘un 
polynôme utilisateur

340

Réglage 40 Réglage particulier de la méthode 326

Stor., code 
sélectionnée

32 Affichage des résultats d’une seule méthode 323

Stor., date 
sélectionnée

31 Affichage des résultats d’une seule période 322

Stor., method 33 Affichage des résultats d’une seule gamme  
de n° de code sélectionnée

324

Température 71 Sélection de °C ou °F pour mode 70 Langelier 347

La mise hors tension de l’appareil n’affecte pas la sauvegarde des réglages effectués.

Mode
01



AL400_10  05/2017 313

Date et horloge

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [1] [2] l’une après  
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:	  
L’introduction est à deux chiffres.

Consécutivement année, mois, jour par exemple: 
le 14 mai 2009 = [Shift] + [0] [9] [0] [5] [1] [4]

Consécutivement heures, minutes par exemple: 
15 heures, 7 minutes = [Shift] + [1] [5] [0] [7]

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarques:
À la confirmation de la saisie avec [ ], les secondes se remettront automatiquement à zéro.

 <Horloge> 
 aa-mm-jj      hh:mm
 _ _-_ _- _ _     _ _: _ _

 aa-mm-jj      hh:mm
 09 - 05 -14     _ _: _ _

 aa-mm-jj      hh:mm
 09 - 05 -14     15 : 07	

Clavier sonore

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [1] [1] l’une après  
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Le clavier sonore est désactivé en appuyant sur  
[Shift] + [0].

•	 Le clavier sonore est activé en appuyant sur 
[Shift] + [1].

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarques:
Lors de déterminations avec temps de réaction, un signal sonore retentit pendant les 10 der-
nières secondes avant la fin du compte à rebours même si le clavier sonore est désactivé.

 <Touche sonore> 
 MARCHE: 1 ARRÊT: 0

Mode
2

0

1

Mode
11

1
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Compte à rebours (observation des temps de réaction)

Les temps de réaction à observer sont fixés au préalable pour certaines méthodes. Une fonction 
minuterie du compte à rebours permet pour chaque méthode de consigner ces temps de 
réaction standard. Le compte à rebours peut être arrêter pour l’ensemble des méthodes 
concernées comme suit:

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [1] [3] l’une après  
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Le compte à rebours est désactivé en appuyant sur  
[Shift] + [0].

•	 Le compte à rebours est activé en appuyant sur  
[Shift] + [1].

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarques:
1.	Au cours d’une mesure, le compte à rebours en marche peut être arrêté en appuyant sur 

la touche [ ] (application par exemple pour les déterminations en série). 
Le «compte à rebours de l’utilisateur» est toujours disponible même si le compte à 
rebours est désactivé.

2.	Si le compte à rebours est désactivé, l’utilisateur doit prendre en compte lui-même le 
temps de réaction nécessaire. Des temps de réaction non observés entraînent des 
résultats de test erronés.

 <Compte rebours> 
 MARCHE: 1 ARRÊT: 0

0

Mode
31

1
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Signal sonore

Le temps employé par le photomètre pour un calage du zéro ou une mesure est de 8 secondes. 
Un bref signal sonore retentit à la fin de cette mesure.

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [1] [4] l’une après  
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Le signal sonore est désactivé en appuyant sur 
[Shift] + [0].

•	 Le signal sonore est activé en appuyant sur 
[Shift] + [1].

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarques:

Lors de déterminations avec temps de réaction, un signal sonore retentit pendant les 10 der-
nières secondes avant la fin du compte à rebours même si le signal sonore est désactivé.

 <Signal sonore> 
 MARCHE: 1 ARRÊT: 0

0

Mode
41

1
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2.4.3	 Impression des résultats de test memorisés

Impression de tous les résultats

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [2] [0] l’une après  
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

En appuyant sur la touche [ ], tous les résultats de test 
mémorisés seront imprimés.

Par exemple, le message suivant apparaît:

le photomètre revient après l’impression à la sélection de 
menus.

Remarques:

1.	Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (quitter).
2.	Tous les résultats de test mémorisés sont imprimés.
3.	Voir chapitre 2.5.1 (imprimer les données)

  <Imprimer> 
  Impr. toutes données
 	départ: 	
 	Fin: 	 ESC

 no. ordre: 

Mode
02
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Impression des résultats d’une période sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [2] [1] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir l’année, le mois et le jour du premier jour de la 
période désirée, par exemple: 
14 Mai 2009 = [Shift] + [0][9][0][5][1][4]

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir l’année, le mois et le jour du dernier jour de la 
période désirée, par exemple: 
19 Mai 2009 = [Shift] + [0][9][0][5][1][9]

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer tous les résultats 
enregistrés de la période sélectionnée.

Après l’impression, le photomètre revient automatiquement 
en <Mode-Menu> (menu de modes).

Remarques:
1.	Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (quitter). Pour imprimer uniquement les 

résultats d’une seule journée, saisir la même date deux fois pour caractériser la période.

 <Imprimer>
 par date
 de aa-mm-jj
 __-__-__

 à aa-mm-jj
 __-__-__

 de 2009-05-14
 à 2009-05-19
 départ: 	
 Fin:	 ESC

Mode
12



AL400_10  05/2017318

Impression des résultats d’une gamme de n° de code sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [2] [2] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) pour le premier 
n° de code désiré, par exemple: [Shift] + [1].

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) pour le der-
nier n° de code désiré, par exemple: 
[Shift] + [1] [0].

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer tous les résultats 
enregistrés dans la gamme de n° de code sélectionnée.

Après l’impression, le photomètre revient automatiquement 
à <Mode-Menu> (menu de modes).

Remarques:
1.	Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (QUITTER). Pour imprimer un seul n° de 

code, saisir deux fois le même n° de code.
2.	Pour imprimer tous les résultats sans le n° de code (Code-Nr. est 0), saisir deux fois Zéro 

[Shift] + [0].

 de	 000001
 à	 000010
 départ:  
 Fin:  	 ESC

 <Imprimer>
 par no. code
 de _ _ _ _ _ _

 à _ _ _ _ _ _

Mode
22
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Impression des résultats d’une méthode sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [2] [3] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Sélectionner la méthode désirée parmi la liste affichée ou 
saisir directement le numéro de la méthode.

Confirmer avec la touche [ ].

En cas de méthodes différenciées, sélectionner le type de 
détermination et confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer tous les résultats 
enregistrés de la méthode sélectionnée.

Après l’impression, le photomètre revient automatiquement 
à <Mode-Menu> (menu de modes).

 <Imprimer>
 >>20 Demande en acide
     30 Alcalinité-totale
     40 Aluminium T

 <Imprimer>
 Mèthode 
 30 Alcalinité-tot.
 départ: 	
 Fin: 	 ESC

Mode
32
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Paramètre d’impression

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [2] [9] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur les touches [Shift] + [2] pour le réglage du 
baud-rate.

L’affichage indique:

Choisir le baudrate voulu en appuyant sur les flèches 
[ ] ou [ ]. 
(1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200)

Confirmer avec la touche [ ].

Terminer en appuyant sur [ESC].

Retourner au mode menu en appuyant sur [ESC].

Retourner au choix des méthodes en appuyant sur [ESC].

 <Param. de impr.>
 2: Taux de baud
  
 Fin:  Esc

 <Taux de baud>
 est: 19200
 choiser:	 [ ] [ ]
 enregistrer:   
 Fin:  Esc

2

Mode
92

Esc
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2.4.4	 Appel de tous les résultats de test mémorisés

Rappel de tous les résultats enregistrés

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [3] [0] l’une après  
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

Les blocs de données sont affichés consécutivement en com-
mençant par le dernier résultat de test enregistré. Appuyer 
sur la touche [ ] pour afficher tous les résultats enregistrés 
dans la gamme de date sélectionnée.

•	 Appuyer sur la touche [F3] pour imprimer le résultat 
affiché.

•	 Appuyer sur la touche [F2] pour imprimer tous les résul-
tats sélectionnés.

•	 Terminer avec [ESC] (Echap).

•	 Le prochain bloc de données s’affiche en appuyant sur 
la touche [ ].

•	 Le bloc de données antérieur s’affiche en appuyant sur 
la touche [ ].

Si la mémoire ne contient pas de données, le message 
suivant apparaît:

  <Mémoire>
  Lister toutes données
	 départ:         Fin:   ESC
	 Imprimer: F3
  impr. toutes: F2

  pas de données 

Mode
03
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Rappel des résultats d’une période choisie

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [3] [1] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir l’année, le mois et le jour du premier jour de la 
période désirée, par exemple:  
14 Mai 2009 = [Shift] + [0][9][0][5][1][4].

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir l’année, le mois et le jour du dernier jour de la 
période désirée, par exemple:  
19 Mai 2009 = [Shift] + [0][9][0][5][1][9].

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

•	 Appuyer sur la touche [ ] pour afficher tous les résultats 
enregistrés dans la gamme de date sélectionnée.

•	 Appuyer sur la touche [F3] pour imprimer le résultat 
affiché.

•	 Appuyer sur la touche [F2] pour imprimer tous les résul-
tats sélectionnés.

•	 Terminer avec [ESC] (Echap).

Remarques:
1.	Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (quitter). Pour rappeler uniquement les 

résultats d’une seule journée, saisir deux fois la même date pour préciser la période.

 <Mémoire>
 par date
 de aa-mm-jj
 __-__-__

 à aa-mm-jj
 __-__-__

 de 2009-05-14
 à 2009-05-19
 départ:      Fin: ESC 
 Imprimer: F3 
 Impr. toutes: F2

Mode
13
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Rappel des résultats d’une gamme de n° de code sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [3] [2] l’une après  
l’autre.

L’affichage indique:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) du premier n° 
de code désiré, par exemple: [Shift] + [1].

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) du dernier n° 
de code désiré, par exemple: [Shift] + [1] [0].

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

•	 Appuyer sur la touche [ ] pour afficher tous les résultats 
enregistrés dans la gamme de n° de code sélection-
née.

•	 Appuyer sur la touche [F3] pour imprimer le résultat 
affiché.

•	 Appuyer sur la touche [F2] pour imprimer tous les résul-
tats sélectionnés.

•	 Terminer avec la touche [ESC] (Echap).

Remarques:
1.	Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (quitter).
2.	Pour rappeler uniquement les résultats d’un seul n° de code, saisir deux fois le même n° 

de code.
3.	Pour rappeler tous les résultats sans le n° de code (Code-Nr. est 0), saisir deux fois Zéro  

[Shift] + [0].

 <Mémoire>
 par no. code
 de _ _ _ _ _ _

 à _ _ _ _ _ _

 de	 000001
 à	 000010
 départ:     Fin: ESC 
 Imprimer: F3 
 Impr. toutes: F2

Mode
23
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Rappel des résultats d’une seule méthode sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [3] [3] l’une après 
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Sélectionner la méthode désirée parmi la liste affichée ou 
saisir directement le numéro de la méthode.

Confirmer avec la touche [ ].

En cas de méthodes différenciées, sélectionner le type de 
détermination et confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

•	 Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer tous les résultats 
enregistrés de la méthode sélectionnée.

•	 Appuyer sur la touche [F3] pour imprimer le résultat 
affiché.

•	 Appuyer sur la touche [F2] pour imprimer tous les résultats 
sélectionnés.

•	 Terminer avec [ESC] (Echap).

 <Mémoire>
 >>20 Demande en acide
     30 Alcalinité-tot.
     40 Aluminium T

 <Mémoire>
 Mèthode 
 30 Alcalinité-tot.
 départ:     Fin:  ESC 
 Imprimer: F3 
 Impr. toutes: F2

Mode
33
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Effacement des résultats de test enregistrés

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [3] [4] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

•	 Les données son toujours sauvegardées en appuyant 
sur [Shift] + [0].

•	 Après l‘actionnement des touches [Shift] + [1], l‘inter-
rogation de sécurité suivante apparaît:

Pour supprimer les données, appuyer sur la touche [ ].

	 ATTENTION:
	 Toutes les données mémorisées seront 	
	 supprimées

ou alors, quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] 
(QUITTER) si vous ne souhaitez pas supprimer les données.

Remarques:
1.	Tous les résultats de test enregistrés sont effacés.

<Effacer données> 
Effacer ttes données ?
OUI: 1	 NON: 0

<Effacer données>
Effacer données   
Ne pas effacer:  ESC

0

Mode
43

1
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2.4.5 Réglage

Méthode de la dureté calcique 191 – 
Réglage de la valeur à blanc de la méthode

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [4] [0] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur les touches [Shift] + [1].

L’affichage indique:

1.	 Verser 10 ml d’eau déminéralisée dans une cuvette 
propre de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

2.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure. 	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZERO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider.

5.	 Pipetter 100 ml d'eau sans calcium (rem. 3, 4) dans un 
bécher approprié.

6.	 Dans ce volume de 100 ml, ajouter 10 pastilles de 
CALCIO H No. 1 directement de l’emballage protecteur 
dans l’échantillon préparé, l’écraser à l’aide d’un agita-
teur propre. Agiter de façon à dissoudre complètement 
la pastille.

7.	 A la même eau, ajouter 10 pastilles de CALCIO H 
No. 2 directement de l’emballage protecteur dans 
l’échantillon préparé, l’écraser à l’aide d’un agitateur 
propre. Agiter de façon à dissoudre complètement la 
pastille.

8.	 Appuyer sur la touche [ ].

	 Attendre un temps réaction de 2 minutes.

 <Réglage>
 	1: M191  Ca dureté 2 T
	 2: M191  effac. 0 ajus.
	 3: M170  Fluorure L

 <Réglage>
 	M191 Ca dureté 2 T
 	préparer Zéro
 	presser ZÉRO

 Compte à rebours 
          2:00
 départ: 

Mode
04

1

Zero
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Continuer comme suit après l’expiration du temps de  
réaction:

9.	 Procéder au rinçage préalable de la cuvette en utilisant 
la solution colorée, puis la remplir avec cette solution.

10. 	Appuyer sur la touche TEST.

La valeur à blanc de méthode propre au lot est mémorisée.

Appuyer sur la touche [ ] pour rentrer au menu MODE.

Remarques:
1.	Dans le cas de l'utilisation de nouvelles pastilles CALCIO de lot, vous devez effectuer un 

nouveau réglage de la valeur à blanc de méthode avec ces lots pour optimiser les valeurs 
de mesure.

2.	Eau entièrement déminéralisée ou eau de conduite.
3.	Si vous ne disposez pas d'eau exempte de calcium, vous pouvez effectuer le masquage 

des ions de calcium au moyen d'EDTA. 
Préparation: verser 50 mg (un bout de spatule) d'EDTA dans 100 ml d'eau et l'y 
dissoudre.

4.	Le respect rigoureux du volume d'échantillon de 100 ml est déterminant pour 
l'exactitude de la valeur à blanc de la méthode

Méthode de la dureté calcique 191 – 
Remettre la valeur à blanc de la méthode à la valeur de fabrication

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [4] [0] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur les touches [Shift] + [2].

L’affichage indique:

 <Réglage>
 	1: M191  Ca dureté 2 T
	 2: M191  effac. 0 ajus.
	 3: M170  Fluorure L

 <Réglage>
 	M191 Ca dureté 2 T
 	Reset ?
 	QUI:	 Shift + 1
 	NON:	 Shift + 0

 préparer test
 presser TEST

	 enregistré

Mode
04

2
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Fluorure méthode 170

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [4] [0] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur les touches [Shift] + [3].

L’affichage indique:

1. 	 Verser exactement 10 ml d’eau déminéralisée dans 
une	 cuvette propre de 24 mm et refermer la cuvette.

2. 	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure. 	  
Positionnement .

3.	 Appuyer sur la touche ZÉRO.

4.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5.	 Verser exactement 2 ml de solution réactive SPADNS  
dans les 10 ml d’eau déminéralisée.	  
Attention: La cuvette est remplie jusqu’au bord.

6.	 Fermer la cuvette avec son couvercle et mélanger le 
contenu en agitant.

Une pression sur la touche [Shift] + [0] vous permet de 
préserver la valeur à blanc de la substance chimique. 

Une pression sur la touche [Shift] + [1] vous permet de 
supprimer la valeur à blanc de la substance chimique et 
remettre à la valeur de fabrication.

L'appareil rentre ensuite au menu MODE.

 <Réglage>
 	M170 Fluorure L
 	ZERO: eau demineral
 	presser ZERO

 <Réglage>
 	1: M191  Ca dureté 2 T
	 2: M191  effac. 0 ajus.
	 3: M170  Fluorure L

Mode
04

0

1

3
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7.	 Placer la cuvette dans la chambre de mesure. 	  
Positionnement .

8.	 Appuyer sur la touche TEST.

9.	 Retirer la cuvette de la chambre de mesure, bien nettoyer 
la cuvette et le bouchon et remplir avec exactement  
10 ml de standard Fluorure (concentration 1 mg/l F).

10.	Verser dans les 10 ml de standard Fluorure exactement  
2 ml de solution réactive SPADNS.	  
Attention: La cuvette est remplie jusqu’au bord.

11.	Placer la cuvette dans la chambre de mesure. 	  
Positionnement .

12.	Appuyer sur la touche TEST.

L’affichage indique:

Confirmer en appuyant sur la touche [ ]. 

Revenir au choix des méthodes à l’aide de la touche [ESC].

Choisir la méthode Fluorure en appuyant sur les touches 
[Shift] +[1][7][0] et [ ].

En cas d’erreur, recommencer le réglage.

Remarques:
1.	Si vous utilisez un nouveau lot de solution réactive SPADNS, procéder à un nouveau 

réglage (Standard Methods 20th, 1998, APHA, AWWA, WEF 4500 F D., S. 4-82)
2.	Le résultat de l’analyse dépend en grande partie de l’exactitude du volume de 

l’échantillon et du volume de réactif. Doser le volume d’échantillon et de réactif 
exclusivement avec une pipette de 10 ml / 2 ml (classe A).

 Zero accepte
 T1: 0 mg/l F
 presser TEST

 T1 accepte
 T2: 1 mg/l F
 presser TEST 

 Réglage
 accepté
			 

 Error, absorbance
 T2>T1
			 

7 01

Esc
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Étalonnage par l’utilisateur
Si une méthode d’analyse est étalonnée par l’utilisateur, le nom de cette méthode est 
affiché inversé.

Procédure:
•	 Préparer un étalon de concentration connue et utiliser cet étalon à la place de 

l’échantillon en respectant la procédure du test.
•	 Nous conseillons d’utiliser des étalons bien connus préparés conformément à DIN EN, 

ASTM ou à d’autres normes internationales, ou d’utiliser des étalons certifiés disponibles 
dans le commerce.

•	 Après avoir mesuré cette solution étalon, il est possible de modifier les résultats affichés 
pour obtenir la valeur désirée.

•	 Si une méthode utilise une équation mathématique pour calculer le résultat, il est 
uniquement possible d’étalonner des dosages de base, car tous les autres dosages 
utilisent le même polynôme.

•	 C’est la même chose pour certaines procédures de test utilisant un polynôme d’une 
autre procédure d’analyse.

Retour à l’étalonnage d’usine:
En cas d’effacement de l’étalonnage par l’utilisateur, l’étalonnage d’usine est 
automatiquement activé.

Remarques:
La méthode «Fluorure» ne peut pas être étalonnée avec le mode 45 car le test nécessite 
un étalonnage lié au lot de réactif liquide (SPADNS) (mode 40, chapitre «Fluorure méthode 
170»).

35	 Alcalinité-p	 100–300 mg/l CaCO3

30	 Alcalinité-totale	 50–150 mg/l CaCO3

31	 Alcalinité-totale HR T	 50–300 mg/l CaCO3

40	 Aluminium T	 0,1–0,2 mg/l Al
50	 Aluminium PP	 0,1–0,2 mg/l Al
60	 Ammonium T	 0,3–0,5 mg/l N
62	 Ammonium PP	 0,3–0,5 mg/l N
65	 Ammonium LR TT	 1 mg/l N
66	 Ammonium HR TT	 20 mg/l N
280	 Azote, total LR	 10 mg/l N
281	 Azote, total HR	 50–100 mg/l N
85	 Bor T	 1 mg/l B
80	 Brome T	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 100
81	 Brome PP	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 110
20	 Capacité acide	 1–3 mmol/l
90	 Chlorure	 10–20 mg/l Cl2
92	 Chlorure L	 10–15 mg/l Cl2
100	 Chlore T	 0,5–1,5 mg/l Cl
103	 Chlore HR T	 0,5–6 mg/l Cl
101	 Chlore L	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 100
110	 Chlore PP	 0,5–1 mg/l Cl2
113	 Chlore MR PP	 0,5–1 mg/l Cl2
111	 Chlore HR PP	 4–5 mg/l Cl2
105	 Chlore (KI) HR	 70–150 mg/l Cl 
125	 Chrome	 1 mg/l Cr
380	 COT LR	 50 mg/l COT
381	 COT HR	 500 mg/l COT
204	 Couleur	 Plage de travail

No.	 Méthode	 Gamme conseillée pour l’étalonnage par l’utilisateur
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No.	 Méthode	 Gamme conseillée pour l’étalonnage par l’utilisateur
150	 Cuivre T	 0,5–1,5 mg/l Cu
151	 Cuivre L 	 2–3 mg/l Cu
153	 Cuivre PP	 0,5–1,5 mg/l Cu
157	 Cyanure	 0,1 – 0,3 mg/l CN
160	 CyA-TEST	 30–60 mg/l CyA
130	 DCO LR	 100 mg/l O2

131	 DCO MR	 500 mg/l O2

132	 DCO HR	 5 g/l O2

165	 DEHA T	 200–400 μg/l DEHA
167	 DEHA PP	 200 μg/l DEHA
350	 Dioxyde de silicium T	 0,5–1,5 mg/l SiO2

351	 Dioxyde de silicium LR PP	 1 mg/l SiO2

352	 Dioxyde de silicium HR PP	 50 mg/l SiO2

353	 Dioxyde de silicium L	 4–6 mg/l SiO2

120	 Dioxyde de chlore T	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 100
122	 Dioxyde de chlore PP	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 110
190	 Dureté, Calcium	 100–200 mg/l CaCO3

191	 Dureté, Calcium	 100–200 mg/l CaCO3

200	 Dureté, totale	 15–25 mg/l CaCO3

201	 Dureté, totale HR	 Étalonnage avec test de base du dureté totale 200
220	 Fer T	 0,3–0,7 mg/l Fe
222	 Fer PP	 0,1–2 mg/l Fe
223	 Fer (TPTZ) PP	 0,3– 0,7 mg/l Fe
224	 Fer (Fe in Mo) PP	 0,5– 1,5 mg/l Fe
225	 Fer LR L	 0,5– 1,5 mg/l Fe
226	 Fer LR 2 L	 1–15 mg/l Fe
227	 Fer HR L 	 6–8 mg/l Fe
170	 Fluorure	 Étalonnage avec 0 et 1 mg/l F par Mode 40
210	 H2O2 T	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 100
213	 H2O2 LR L	 20-30 mg/l H2O2

214	 H2O2 HR L	 200-300 mg/l H2O2

205	 Hydrazine	 0,2–0,4 mg/l N2H4

206	 Hydrazine L	 0,2–0,4 mg/l N2H4

207	 Hydrazine C	 0,2–0,4 mg/l N2H4

212	 Hypochlorite de sodium T	 8%
215	 Iode	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 100
240	 Manganèse T	 1–2 mg/l Mn
242	 Manganèse PP	 0,1–0,4 mg/l Mn
243	 Manganèse HR PP	 4–6 mg/l Mn
245	 Manganèse L 	 2–3 mg/l Mn
250	 Molybdate T	 5–15 mg/l Mo
251	 Molybdate LR	 1,5–2,5 mg/l Mo
252	 Molybdate PP	 10–30 mg/l Mo
254	 Molybdate HR L	 50–70 mg/l Mo
257	 Nickel T	 6–8 mg/l Ni
260	 Nitrate LR	 0,5–0,7 mg/l N
265	 Nitrate KT	 10 mg/l N
270	 Nitrite	 0,2–0,3 mg/l N
272	 Nitrite LR PP	 0,1–0,2 mg/l N
290	 Oxygène, actif	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 100
292	 Oxygène dissous	 Réglage possible contre un appareil de mesure d'oxygène
300	 Ozone (DPD)	 Étalonnage avec test de base du chlore libre 100
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70	 PHMB	 15–30 mg/l
320	 Phosphate LR T	 1–3 mg/l PO4

321	 Phosphate HR T	 30–50 mg/l PO4

323	 Phosphate, ortho PP	 0,1–2 mg/l PO4

324	 Phosphate, ortho KT	 3 mg/l PO4

327	 Phosphate 1 C	 20–30 mg/l PO4

328	 Phosphate 2 C	 1–3 mg/l PO4

325	 Phosphate, total KT	 0,3–6 mg/l P
326	 Phosphate, hydr. KT	 0,3–0,6 mg/l P
334	 Phosphate LR L 	 5–7 mg/l PO4

335	 Phosphate HR L	 30–50 mg/l PO4

316 	 Phosphonate	 1–2 mg/l PO4

338	 Polyacrylate L	 15–20 mg/l Acide polyacrylique 2´100 sel de sodium
340	 Potassium T	 3 mg/l K
384	 Solides en suspension	 Plage de travail
355	 Sulfate T	 50 mg/l SO4

360	 Sulfate PP	 50 mg/l SO4

365	 Sulfure T	 0,2–0,4 mg/l S
370	 Sulfite 	 3–4 mg/l SO3

376	 Tensio-actifs TT,	 0,5–1,5 mg/l SDSA 
	 dérivé tensioactif
377	 Tensio-actifs TT	 1,0–5,0 mg/l Triton X-100 
	 non ioniques
378	 Tensio-actifs TT	 0,3–1,0 mg/l CTAB 
	 cationiques
388	 Triazole PP	 6 mg/l Benzotriazole
386	 Turbidité	 Plage de travail
390	 Urée	 1–2 mg/l CH4N2O
329	 Valeur de pH LR	 6,0–6,6
330	 Valeur de pH T	 7,6–8,0
331	 Valeur de pH L	 7,6–8,0
332	 Valeur de pH HR	 8,6–9,0
400	 Zinc	 0,2–0,4 mg/l Zn
405	 Zinc L	 1–1,5 mg/l Zn

Enregistrement de l’étalonnage par l’utilisateur

Utiliser la méthode désirée comme décrite dans le manuel 
en utilisant un étalon de concentration connue à la place 
de l’échantillon d’eau.

Si le résultat du test s’affiche, appuyer sur les touches 
[MODE] [4] [5] et confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer une fois sur la touche à flèche [ ] pour augmenter 
le résultat affiché.

Appuyer une fois sur la touche à flèche [ ] pour diminuer 
le résultat affiché.

 100 Chlore T
 0.02-6 mg/l Cl2
 0.90 mg/l libre Cl2

 <Régla. utilisateur>
 100 Chlore T
 0.02-6 mg/l Cl2
 0.90 mg/l libre Cl2 
 augmenter: , reduiret:  
 enregistrer: 

Mode
54

No.	 Méthode	 Gamme conseillée pour l’étalonnage par l’utilisateur
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Appuyer sur les touches jusqu’à ce que le résultat affiché 
corresponde à la valeur de l’étalon.

Confirmer avec la touche [ ] pour enregistrer le nouveau 
facteur d’étalonnage.

Annuler l’étalonnage de l’utilisateur en appuyant sur la 
touche [ESC] (Echap).

L’affichage indique:

Le nom de la méthode s’affiche à présent inversé et le 
résultat du test est calculé avec le nouveau facteur d’éta-
lonnage.

Effacer l’étalonnage par l’utilisateur

Ce chapitre s’applique uniquement aux méthodes pouvant être étalonnées par l’utilisateur.

Sélectionner la méthode désirée.

Au lieu de faire le zéro de l’appareil, appuyer sur les touches 
[MODE], [Shift] + [4] [6] l’une après l’autre et confirmer avec 
la touche [ ].

L’affichage indique:

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour effacer l’éta-
lonnage de l’utilisateur.

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [0] pour conserver 
l’étalonnage d’utilisateur en cours.

L’appareil revient automatiquement à la demande de mise 
à zéro.

 <Régla. utilisateur>
 100 Chlore T
 0.02-6 mg/l Cl2
 Annuler la réglage? 
 OUI: 1, NO: 0

 100 Chlore T
 0.02-6 mg/l Cl2

 préparer Zéro
 appuyer sur ZÉRO

Mode
64

1

0

 Jus facteur 
 enregistré

 100 Chlore T
 0.02-6 mg/l Cl2
 1.00 mg/l libre Cl2
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2.4.6	 Fonctions laboratoire

Assistance utilisateur réduite => «Profi-Mode» (mode professionnel)

Les méthodes présentent fondamentalement les informations suivantes:

a)	Méthode
b)	Plage de mesure
c)	Date et heure
d)	Différentiation des résultats de test
e)	Guide détaillé pour l’utilisateur 
f)	 Observation des temps de réaction

Lorsque le mode professionnel est activé, le guide utilisateur détaillé du photomètre se limite 
à un minimum. Les points d), e) et f) ne sont pas pris en considération.

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [5] [0] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Le mode professionnel est désactivé en appuyant sur  
[Shift] + [0].

•	 Le mode professionnel est activé en appuyant sur  
[Shift] + [1].

Le message suivant apparaît:

Confirmer avec la touche [ ].

Remarques:
1.	Dans le mode professionnel, un enregistrement des résultats est possible. L’afficheur indique 

en plus des résultats enregistrés «Mode professionnel».
2.	Le réglage sélectionné est sauvegardé, même lorsque l’appareil est mis hors tension, jusqu’à 

ce qu’un nouveau réglage soit effectué.

 <Profi Mode>
 MARCHE: 1 ARRÊT: 0

 en marche

 ou

 éteint 

0

Mode
05

1
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One Time Zero (OTZ)

La fonctionnalité OneTimeZero est disponible pour toutes les méthodes dans lesquelles la 
compensation à zéro s'effectue dans une cuvette de 24 mm avec un échantillon d'eau (voir 
chapitre 1.1 Vue d'ensemble sur les méthodes).

La fonctionnalité OneTimeZero peut être utilisée lorsque des tests différents sont effectués 
dans des conditions d'essai identiques avec le même échantillon d'eau. Après un changement 
de méthode, il n'est plus nécessaire de procéder à une compensation à zéro ; le test peut 
alors commencer immédiatement.

Lorsque la fonctionnalité OneTimeZero est activée, l'appareil demande une compensa-
tion à zéro à la première sélection d'une méthode compatible OTZ en affichant "Préparer  
OT-Zero". L'exécution s'effectue de la manière décrite dans la méthode. L'appareil mémorise 
cette compensation à zéro jusqu'à l'arrêt du photomètre et l'utilise pour toutes les méthodes 
compatibles OTZ.

Si cela est nécessaire, une nouvelle compensation à zéro peut être effectuée à tout moment 
par une pression sur la touche [Zéro].

Activation ou désactivation de la fonctionnalité "OTZ" :

Appuyer les touches [MODE], [Shift] + [5][5] l’une après 
l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Une pression sur les touches [Shift] + [0] désactive la 
fonctionnalité OTZ.

•	 Une pression sur les touches [Shift] + [1] active la fonc-
tionnalité OTZ.

Le message suivant apparaît:

Confirmer la saisie avec [ ].

L’appareil revient automatiquement au menu de modes.

Remarques:
1.	La précision spécifiée s'applique aux valeurs de mesure avec propre compensation à zéro 

(la fonctionnalité One Time Zero est désactivée).

 <OneTimeZero>
 MARCHE: 1         ARRÊT: 0

0

Mode
55

1

 en marche

 ou

 éteint 
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2.4.7	 Fonctions utilisateur

Liste personnalisée des méthodes
Après sa mise sous tension, l’appareil affiche automatiquement une liste déroulante de toutes 
les méthodes disponibles. Pour raccourcir cette liste en fonction des besoins de l’utilisateur, 
il est possible de créer une liste déroulante définie par l’utilisateur.
Après une mise à jour du logiciel, les nouvelles méthodes supplémentaires sont ajoutées 
automatiquement dans la liste utilisateur.
La structure du programme nécessite que cette liste contienne au moins une méthode ac-
tive (sélectionnée). Pour cette raison, il est nécessaire d’activer d’abord toutes les méthodes 
nécessaires puis de désactiver celle qui a été automatiquement activée par l’appareil si elle 
n’est pas désirée.

Liste personnalisée des méthodes, désactivation de toutes les méthodes

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [0] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Démarrer avec la touche [ ].

La liste complète des méthodes s’affiche.

Les méthodes avec un point [•] derrière le numéro de la 
méthode seront affichées dans la liste de sélection des 
méthodes. Les méthodes sans point ne seront pas affichées 
dans cette liste.

Appuyer sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner la mé-
thode désirée parmi la liste affichée.

Permuter avec la touche [F2]  
entre «active» [•] et «inactive» [ ].

Sélectionner la méthode suivante en l’activant ou en la 
désactivant et ainsi de suite.

Confirmer avec la touche [ ].

Annuler sans enregistrer en appuyant sur la touche [ESC] 
(Echap).

Conseil:
Si seules quelques méthodes sont nécessaires, nous conseillons d’effectuer d’abord le Mode 62  
puis le Mode 60.
Tous les polynômes (1-25) et concentrations (1-10) de l’utilisateur apparaissent dans la liste 
des méthodes, même si celles-ci ne sont pas programmées. Les méthodes non programmées 
ne peuvent pas être activées!

 <liste méthodes>
 sélectionné: •
 modifier selection: F2
 enregistrer:  
 annuler: ESC	

 <liste méthodes>
 >> 30•Alcalinité-tot 
      40•Aluminium 
      50•Ammonium 
 ....

 >> 30•Alcalinité-tot

 >> 30 Alcalinité-tot

 >> 30•Alcalinité-tot

Mode
06

F2

F2
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Liste personnalisée des méthodes, activation de toutes les méthodes

Ce mode active toutes les méthodes. Après avoir mis l’appareil sous tension, une liste de 
toutes les méthodes disponibles s’affiche automatiquement.

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [1] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour afficher toutes 
les méthodes dans la liste de sélection des méthodes.

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [0] pour conserver la 
liste de sélection des méthodes en cours.

L’appareil revient automatiquement au menu de modes.

Liste personnalisée des méthodes, désactivation de toutes les méthodes

La structure du programme nécessite que la liste de méthodes contienne au moins une 
méthode active (sélectionnée). Pour cette raison, l’appareil active automatiquement une 
méthode.

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [2] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour afficher une 
seule méthode dans la liste de sélection des méthodes.

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [0] pour conserver la 
liste de sélection des méthodes en cours.

L’appareil revient automatiquement au menu de modes.

 <Activer ListeM>
 Activer toutes 
 méthodes
 OUI: 1, NON: 0

 <Desact. ListeM>
 Desactiver toutes 
 méthodes
 OUI: 1, NON: 0

0

0

Mode
16

Mode
26

1

1
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Méthodes de concentration utilisateur
Il est possible de saisir et d‘enregistrer jusqu‘à 10 méthodes de concentration utilisateur.
Par conséquent, l‘utilisateur a besoin de 2 à 14 étalons de concentration connue et d‘un blanc 
(eau déionisée ou valeur de blanc réactif). Mesurer les étalons par concentrations croissantes 
et de la coloration la plus claire à la plus sombre.
La gamme de mesure pour „dépassement négatif“ et „dépassement positif“ est définie par 
– 2600 mAbs* et 2600 mAbs*. Après avoir sélectionné une méthode, les concentrations du 
plus bas et du plus haut étalons utilisés s‘affichent comme amplitude de mesure. La gamme 
d‘utilisation doit être comprise dans cette fourchette pour obtenir des résultats optimum.

* 1000 mAbs = 1 Abs = E (affiché)

Saisie d‘une concentration utilisateur:

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [4] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Procédure de saisie:
L’affichage indique:

Saisir un numéro de méthode compris entre 850 et 859, 
par ex.: [Shift] + [8] [5] [0]

Confirmer avec la touche [ ].

Remarques: 

Si le nombre saisi a déjà été utilisé pour enregistrer une 
concentration, l‘écran affiche la question:

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [0] ou [ESC] pour revenir 
à la demande de n° de méthode.

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour démarrer le 
mode de saisie.

Entrer la longueur d’onde désirée, 
par exemple: [Shift] + [2] pour 560 nm.

Appuyer sur les touches [ ] ou [ ] pour sélectionner l‘unité 
désirée.

Confirmer avec la touche [ ].

	 < Concentr. util.>
	 choisir n°: ____
	 (850-859)

	 choisir long. d'onde: 
	 1: 530 nm	 4: 430 nm
	 2: 560 nm	 5: 580 nm
	 3: 610 nm	 6: 660 nm

	 choisir unité: 
	 >>
		  mg/l 
		  g/l 
		  mmol/l 
		  mAbs 
		  µg/l 
		  E 
		  A 
		  %

	 Recouvrir conc. méth.?
	 OUI: 1        NON: 0

Mode
46

2

8 05
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Appuyer sur la touche numérique appropriée pour sélection-
ner la résolution désirée, par ex.: [Shift] + [3] pour 0,01.

Remarque:  
Saisir la résolution désirée en fonction du pré-réglage de 
l‘appareil:

Gamme Résolutions maxi

0,000 ...9,999 0,001

10,00 ...99,99 0,01

100,0... 999,9 0,1

1000 ...9999 1

Procédure de mesure avec étalons de 	
concentration connue:

L’affichage indique:

Préparer le zéro et appuyer sur la touche [ZÉRO].

Remarque: 
Utiliser de l‘eau déionisée ou du blanc réactif.

L’affichage indique:

Saisir la concentration du premier étalon;  
par ex. [Shift] + [0][,][0][5]
•	 Un pas en arrière avec [ESC].
•	 Appuyer sur la touche [F1] pour réinitialiser la saisie 

numérique.
Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Préparer le premier étalon et appuyer sur la touche [TEST].

L‘affichage indique la valeur saisie et la valeur d‘extinction 
mesurée. Confirmer avec la touche [ ].

Saisir la concentration du deuxième étalon; 
par ex. [Shift] + [0][,][1]
•	 Un pas en arrière avec [ESC].
•	 Appuyer sur la touche [F1] pour réinitialiser la saisie 

numérique.

Confirmer avec la touche [ ].

	 < Concentr. util.>
	 Préparer zéro
	 Presser ZÉRO

	 choisir résolution
	 1: 1 
	 2: 0.1 
	 3: 0.01 
	 4: 0.001

	 < Concentr. util.>
	 Zéro accepté 
	 S1: +________
	    |   ESC   |   F1

	 < Concentr. util.>
	 S1:  0.05  mg/l 
	 préparer
 	Presser TEST

	 S1 accepté 
	 S2: +________
	    |   ESC   |   F1

	 S1:  0.05  mg/l 
	 mAbs:  12      

3

0 0 5

.

0 1

.

Test

Zero
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Polynômes utilisateurs
Il est possible de saisir et d‘enregistrer jusqu‘à 25 polynômes utilisateurs.	  
Le programme permet à l‘utilisateur d‘appliquer un polynôme jusqu‘au 5e degré:
y = A + Bx + Cx2 + Dx3 + Ex4 + Fx5 
Si un polynôme de degré inférieur est suffisant, les autres coefficients doivent être précisés 
comme étant 0. Par ex. pour le 2e degré, D, E et F = 0.
Saisir les valeurs des coefficients A, B, C, D, E et F sous forme académique avec un 
maximum de 6 décimales. Par ex. 121,35673 = 1,213567E+02

Saisie d‘un polynôme utilisateur:

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [5] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir un numéro de méthode compris entre 800 et 824, par 
ex.: [Shift] + [8] [0] [0]

	 < Polynômes ut.>
	 choisir n°: ____
	 (800-824)

Préparer le deuxième étalon et appuyer sur la touche [Test].

L‘affichage indique la valeur saisie et la valeur d‘extinction 
mesurée. Confirmer avec la touche [ ].

Remarque:
•	 Procéder comme décrit plus haut pour mesurer les  

étalons suivants.
•	 Mesurer au minimum 2 étalons.
•	 Mesurer au maximum 14 étalons (S1 à S14).

Si tous les étalons désirés ou la valeur maximum de 14 
étalons a été mesurée, appuyer sur la touche [Store]  
(enregistrer).

L’affichage indique:

L‘appareil revient automatiquement au menu de modes. La 
concentration est à présent enregistrée dans l‘appareil et peut 
être rappelée en saisissant le numéro de la méthode ou en la 
sélectionnant sur la liste de méthodes affichée.

CONSEIL:  
Sauvegarder toutes les données de concentration sous forme écrite car en cas de coupure 
de courant (par ex. lors du changement de pile), toutes ces données seront perdues 
et devront être ressaisies. Il est possible d‘utiliser le Mode 67 pour transférer toutes les 
données de concentration vers un PC (module infrarouge indispensable).

	 enregistré

	 S2:  0.10   mg/l
	 préparer 
	 Presser TEST

	 S2 accepté 
	 S3: +________
	    |   ESC   |   F1   |   Store

	 S2:  0.10  mg/l 
	 E:    0.15      

Mode
56

8 00

Store
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Confirmer avec la touche [ ].

Remarque:  
Si le nombre saisi a déjà été utilisé pour enregistrer un 
polynôme, l‘écran affiche la question:

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [0] ou [ESC] pour 
revenir à la demande de n° de méthode.

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour démarrer le 
mode de saisie.

Entrer la longueur d’onde désirée,  
par exemple: [Shift] + [2] pour 560 nm.

•	 Appuyer sur les touches [ ] ou [ ] pour permuter entre  
le signe plus et moins.

•	 Saisir les données du coefficient A, y compris le point  
décimal par ex.: [Shift] + [1][,][3][2]

•	 Appuyer sur la touche [F1] pour réinitialiser la saisie  
numérique.

Confirmer avec la touche [ ].

•	 Appuyer sur les touches [ ] ou [ ] pour permuter entre  
le signe plus et moins.

•	 Saisir l‘exposant du coefficient A, par ex.: [Shift] + [3]

Confirmer avec la touche [ ].

L‘appareil demande successivement les données des autres 
coefficients (B, C, D, E et F).

Remarque: 
Si l‘utilisateur saisit [0] comme valeur de coefficient, la 
saisie de l‘exposant est automatiquement omise.

Confirmer avec la touche [ ].

Entrer les plages de mesure de –2600 à +2600 mAbs.

•	 Appuyer sur les touches [ ] ou [ ] pour permuter entre 
le signe plus et moins.

•	 Saisir les valeurs en Absorbance (E = Extinction) pour la 
limite supérieure (Max) et la limite inférieure (Min).

Confirmer avec la touche [ ].

	 A: 1.32____   E+____

	 B: +________

	 limit. domaine mesure 
	 Min mAbs: +________
	 Max mAbs: +________

	 < Polynômes ut. >
	 y = A+Bx+Cx2+Dx3+
                     Ex4+Fx5 
	 A: +________

	 Recouvrir polynôme?
	 OUI: 1        NON: 0

	 choisir long. d'onde: 
	 1: 530 nm	 4: 430 nm
	 2: 560 nm	 5: 580 nm
	 3: 610 nm	 6: 660 nm

1 3 2

.

2

3



AL400_10  05/2017342

Appuyer sur les touches [ ] ou [ ] pour choisir l‘unité  
désirée.

Confirmer avec la touche [ ].

Appuyer sur la touche numérique appropriée pour choisir 
la résolution désirée, par ex.: [3] pour 0,01.

Remarque: 	  
Saisir la résolution désirée en fonction du pré-réglage de 
l‘appareil: 

Gamme Résolutions maxi

0,000 ...9,999 0,001

10,00 ...99,99 0,01

100,0... 999,9 0,1

1000 ...9999 1

L’affichage indique:

L‘appareil revient automatiquement au menu de modes.

Le polynôme est à présent enregistré dans l‘appareil et peut 
être rappelé en saisissant le numéro de la méthode ou en le 
sélectionnant sur la liste de méthodes affichée.

CONSEIL:
1.	Sauvegarder toutes les données de polynômes sous forme écrite car en cas de coupure 

de courant (par ex. lors du changement de pile), toutes ces données seront perdues 
et devront être ressaisies. Il est possible d‘utiliser le Mode 67 pour transférer toutes les 
données de polynômes vers un PC.

	 choisir résolution
	 1: 1 
	 2: 0.1 
	 3: 0.01 
	 4: 0.001

	 enregistré

	 choisir unité: 
	 >>
		  mg/l 
		  g/l 
		  mmol/l 
		  mAbs 
		  µg/l 
		  E 
		  A 
		  %

3
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Effacer les méthodes utilisateurs (polynômes et concentrations)

En principe, une méthode utilisateur valide peut être écrasé. 
Une méthode utilisateur existante (polynôme ou concentration) peut également être 
entièrement supprimée et extraite de la liste de sélection des méthodes:

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [6] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir le numéro de méthode utilisateur à supprimer (com- 
pris entre 800 et 824 ou 850 et 859)  
par ex.: [Shift] + [8][0][0]

Confirmer avec la touche [ ].

L‘affichage demande:

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour effacer la 
méthode utilisateur sélectionnée.

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [0] pour conserver la 
méthode utilisateur valide.

L‘appareil revient automatiquement au menu de modes.

 <Effacer mét. u.>
 choisir n°: _______
 (800-824), (850-859)

 M800
 effacer?
 OUI: 1,	 NON:  0

0

Mode
66

1

8 00
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Imprimer les données d‘une méthode utilisateur  
(polynômes ou concentrations)

Avec cette fonction de Mode, toutes les données (par ex. longueur d‘onde, unité, …) des 
méthodes polynômes ou concentrations enregistrées peuvent être imprimées ou transmises 
à un PC avec HyperTerminal.

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [7] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer les données (par 
exemple longueur d‘onde, unité, …) de toutes les méthodes 
utilisateur enregistrées.

L‘affichage indique par exemple:

Lorsque le transfert de données est terminé, l‘appareil  
revient automatiquement au menu de modes.

 M800
 M803
 ...

 <Imprimer m. u.>
 départ: 	   

Mode
76
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Initialiser le système de méthodes utilisateur  
(polynômes et concentrations)

Une coupure de courant au niveau du dispositif de stockage entraîne des données incohé-
rentes. Le système de méthodes utilisateur doit alors être réinitialisé avec cette fonction de 
mode pour le paramétrer sur un état prédéfini.

ATTENTION:  
Toutes les méthodes utilisateurs (polynômes et concentrations) enregistrées sont effacées 
avec l‘initialisation!

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [6] [9] l’une après  
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Confirmer avec la touche [ ].

L‘affichage demande:

 

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour démarrer 
l‘initialisation.

•	 Appuyer sur les touches [Shift] + [0] pour annuler sans 
initialisation.

L‘appareil revient automatiquement au menu de modes.

 < ini.  mét. util.>
 départ: 	

 Initialisiation?
 OUI: 1,	 NON:  0

0

Mode
96

1
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2.4.8	 Fonctions spéciales

Indice de saturation de Langelier (équilibre hydrique)

Les tests suivants sont nécessaires pour le calcul:
•	 Valeur du pH
•	 Température
•	 Dureté calcique
•	 Alcalinité totale
•	 TDS (solides dissous totaux)

Effectuer les tests à part et noter les résultats. 
Calculer l’indice de saturation de Langelier comme décrit:

Calcul de l’indice de saturation de Langelier

Avec le Mode 71 (voir ci-dessous), il est possible de choisir 
entre les degrés Celsius et Fahrenheit.

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [7] [0] l’une après 
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir la valeur de température (T) dans la gamme com-
prise entre 3 et 53°C et confirmer avec la touche [ ]. 
Si °F est choisi, saisir la valeur de température dans une 
gamme comprise entre 37 et 128°F.

L’affichage indique:

Saisir la valeur de dureté calcique (CH) dans une gamme 
comprise entre 50 et 1000 mg/l CaCO3 et confirmer avec 
la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir la valeur d’alcalinité totale (AT) dans une gamme 
comprise entre 5 et 800 mg/l CaCO3 et confirmer avec la 
touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir la valeur de TDS (solides dissous) dans une gamme 
comprise entre 0 et 6000 mg/l et confirmer avec la touche 
[ ].

 Calcique dureté 
 50<=CH<=1000
 +_ _ _ _

 <Langelier>
 température °C:
 3°C <=T<=53°C 
 +_ _ _ _

 Tot. alcalinité
 5<=TA<=800
 +_ _ _ _

 total dissol. solids
 0<=TDS<=6000
 +_ _ _ _

Mode
07



AL400_10  05/2017 347

L’affichage indique:

Saisir la valeur de pH dans une gamme comprise entre 0 et 
12 et confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique l’indice de saturation de Langelier.

Appuyer sur la touche [ ] pour démarrer un nouveau 
calcul.

Appuyer sur la touche [ESC] (Echap) pour retourner au 
menu de mode.

Erreur d’utilisation:

Valeurs hors de la gamme définie:

La valeur saisie est trop élevée.

La valeur saisie est trop faible.

Confirmer le message affiché avec la touche [ ] et saisir une 
valeur dans la gamme définie.

Sélection de l’unité de température

L’utilisateur peut saisir la valeur de température en degrés Celsius ou Fahrenheit.  
La présélection suivante est par conséquent nécessaire (une fois).

Appuyer sur les touches [MODE], [Shift] + [7] [1] l’une après 
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur les touches [Shift] + [1] pour sélectionner les 
degrés Celsius.

Appuyer sur les touches [Shift] + [2] pour sélectionner les 
degrés Fahrenheit.

L’appareil revient automatiquement au menu de modes.

 valeur-pH
 0<=pH<=12
 +_ _ _ _

  <Langelier>
  Index de saturation
  Langelier:
  0,00 
                      Esc  

 CH<=1000 mg/l CaCO3!

 CH>=50 mg/l CaCO3!

 <température>
 1: °C    2: °F

 Exemples:

2

Mode
17

1
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2.4.9	 Réglage de base 2 de l'appareil

Réglage du contraste de l’afficheur

Appuyer sur les touches [MODE] [8] [0] l’une après l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur la touche [ ] pour augmenter le contraste de 
l’afficheur LCD de l‘affichage d‘environ une unité.

Appuyer sur la touche [ ] pour diminuer le contraste de 
l’afficheur LCD de l‘affichage d‘environ une unité.

Appuyer sur la touche [Store] pour augmenter le contraste 
de l‘affichage d‘environ dix unités.

Appuyer sur la touche [Test] pour diminuer le contraste de 
l‘affichage d‘environ dix unités.

Confirmer avec la touche [ ].

Réglage de la luminosité de l‘affichage

Appuyer sur les touches [MODE] [8] [1] l’une après l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Appuyer sur la touche [ ] pour augmenter la luminosité de 
l‘affichage d‘environ une unité.

Appuyer sur la touche [ ] pour diminuer la luminosité de 
l‘affichage d‘environ une unité.

 <Contraste LCD>

Mode
08

Store

Test

 <Luminosité LCD>

 	  1 	  1  

Mode
18

 	  1 	  1  

 	  10 	  10  
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Appuyer sur la touche [Store] pour augmenter la luminosité 
de l‘affichage d‘environ dix unités.

Appuyer sur la touche [Test] pour diminuer la luminosité de 
l‘affichage d‘environ dix unités.

Le message suivant apparaît:

L‘utilisateur peut régler la luminosité entre 0 et 254 unités. 
Voici: 200. 

Confirmer avec la touche [ ].

2.4.10	 Fonctions spéciales de l'appareil/service

Informations concernant le photomètre

Appuyer sur les touches [MODE] [9] [1] l’une après l’autre.

Valider les introductions par la touche [ ].

Ce mode fournit des informations sur le logiciel actuel, le 
nombre de mesures effectuées et le nombre d‘adresses 
mémoires disponibles.

En appuyant sur la touche [ ] on affiche le nombre de 
tests effectués et la mémoire encore disponible.

Retour au menu MODE par la touche [ESC].

 0...254 : 200

 	  10 	  10  

 <Info-appareil> 
 Software: 
 V012.002.3.003.009
 Alimentation gen:
 oui
 suivant: , Fin: Esc

 <Info-appareil>
 Nombre de tests:
 139
 enregistrements:
 999
 Fin: Esc

Mode
19

Store

Test
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2.5 		 Transfert de données (Module IRIM)
Le module IRIM disponible en option est nécessaire pour l’impression données sauvegardées 
ou actuelles et pour leur transfert à un PC.

2.5.1	 Impression des données
L’impression des données par le biais de l’interface USB nécessite, parallèlement au module 
IRIM, une imprimante HP Deskjet 6940.

2.5.2	 Transfert de données à un ordinateur
Le transfert des données à un PC nécessite, en dehors du module IRIM, un programme de 
transfert compris dans la livraison. Vous trouverez la marche à suivre détaillée dans le mode 
d’emploi du module IRIM et sur notre site internet pour téléchargement.

2.5.3	 Téléchargement de mises à jour
Pour effectuer un mise à jour, il vous faut le câble de raccordement (disponible en option) 
avec électronique intégrée. L’appareil est connecté à l’interface sérielle du PC. Des mises 
à jour de nouvelles versions de logiciel et de langues sont possibles par téléchargement 
depuis notre site internet. La procédure exacte est décrite dans notre page d’accueil sous la 
rubrique téléchargement (dés sa disponibilité). 
Ouverture et fermeture du compartiment à piles : voir chapitre 2.1.3.!

Remarque
Pour éviter la perte des résultats de tests enregistrés, il est préférable de les enregistrer ou 
de les imprimer avant d’effectuer une mise à jour.  
En cas d’interruption durant la mise à jour (liaison interrompue, LoBat, etc…), l’appareil 
n’est plus apte à l’utilisation (pas d’affichage). C’est seulement après un transfert complet 
des données que vous pourrez utiliser l’appareil.

AA/LR6

AA
/L
R6

AA/LR6
AA

/L
R6

RJ 45 - douille
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Troisième partie

Annexe



AL400_10  05/2017352

3.1 		 Déballage

Lors du déballage, veuillez vérifier à l’aide de la liste suivante si toutes les pièces sont  
complètes et en bon état.
En cas de réclamations, veuillez en informer immédiatement votre revendeur local.

3.2 		 Contenu de la livraison

Le contenu de la livraison standard du MD600 se compose de:

		  1 photomètre dans une mallette en matière plastique

		  4 de piles (Mignon AA/LR6)

		  1 mode d’emploi

		  1 déclaration de garantie

		  1 Certificate of compliance

		  1 adaptateur pour des cuvettes rondes de 16 mm Ø

		  1 adaptateur pour des cuvettes rondes de 13 mm Ø

		  3 cuvettes rondes avec couvercle, hauteur 48 mm, 24 mm Ø

		  3 cuvettes rondes avec couvercle, hauteur 90 mm, 16 mm Ø

		  1 brosse de nettoyage

		  1 agitateur en plastique

Vous trouverez dans notre catalogue général des détails concernant les sets de réactifs 
disponibles, le module IRIM et le câble de raccordement pour mise à jour du logiciel.

3.3 		 Non rempli pour des raisons techniques
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3.4 		 Caractéristiques techniques

Affichage		  Affichage graphique avec rétro-éclairage

Interface		  interface IR pour transfert de données 
		  Douille RJ45 pour mise à jour du logiciel en ligne  
		  (voir chapitre 2.5.3)

Optique		  diodes luminescentes, photosensor, disposition 
		  en paires dans la chambre de mesure  
		  transparente 
		  Plages de longueur d’onde:	  
		  1 = 530 nm IF    = 5 nm	  
		  2 = 560 nm IF    = 5 nm	  
		  3 = 610 nm IF    = 6 nm	  
		  4 = 430 nm IF    = 5 nm	  
		  5 = 580 nm IF    = 5 nm	  
		  6 = 660 nm IF    = 5 nm	  
		  IF = filtre d’interférence

Précision de longueur d’onde		  ± 1 nm

Précision photométrique*		  2% FS (T = 20°C–25°C)

Résulution photométrique		  0,005 A

Gamme de mesure de l'absorbance	 -2600 - 2600

Protection		  conforme IP 68 (1 heure, 0,1 m)

Maniement		  Clavier tactile résistant aux acides et dissolvants  
		  avec retour acoustique par signal sonore intégré

Alimentation électrique		  4 piles (Mignon AA/LR6); 
		  Durée de vie : environ 26 heures en continu ou  
		  3000 tests

Auto extinction		  20 minutes après la dernière utilisation,  
		  signal sonore de 30 secondes avant mise hors 
tension.

Dimensions:		  210 x 95 x 45 mm environ (appareil)	  
		  395 x 295 x 106 mm environ (valise)

Poids (appareil):		  450 g environ  
		  (y compris bloc d’alimentation et piles  
		  rechargeables)

Conditions d’utilisation		  5 – 40ºC pour une humidité relative de  
		  30 – 90% (sans condensation)

Sélection de la langue		  allemand, anglais, français, italien, espagnol,  
		  portugais, polonais; autres langues par  
		  téléchargement de mises à jour.

Mémoire		  environ 1000 blocs de données

* mesure effectuée au moyen de solutions standard
Sous réserve de modifications techniques!
La précision spécifique des appareils n'est garantie que pour une utilisation des 
réactifs originaux joints par le fabriquant.
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3.5	  Abréviations

Abréviations Definition

°C degrés Celsius

°F degrés Fahrenheit     °F = (°C x 1.8) + 32

°dH degrés, en dureté, allemande

°fH degrés, en dureté, française

°eH degrés, en dureté, anglaise

°aH degrés, en dureté, américaine

Abs Absorption unité (= ̂  Extinction E) 
1000 mAbs  = 1 Abs  =̂  1A  =̂  1E

μg/l Microgramme par litre (= ppb)

mg/l Miligramme par litre (= ppm)

g/l Gramme par litre (= ppth)

KS 4.3 Acidité jusqu'à une valeur pH 4,3

TDS Total dissolved solids

LR Plage de mesure inférieure

MR Plage de mesure mojenne

HR Plage de mesure supérieure

C Réactifs Chemetrics©

L Réactif liquide (liquid)

P Réactif en poudre

PP Sachets de poudre

T Pastille

TT Test en cuvette

DEHA N,N-Diethylhydroxylamin

DPD Diethyl-p-phenylendiamin

DTNB Réactif Ellmans

PAN 1-(2-Pyridylazo)-2-napthol

PDMAB Paradimethylaminobenzaldehyd

PPST 3-(2-Pyridyl)-5,6-bis(4-phenylsulfonsäure)1,2,4-triazine

TBPE Ester éthylique de tétrabromophénolphtaléine

TPTZ 2,4,6-Tri-(2-Pyridyl)-1,3,5-triazine
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3.6 		 Que fait, si...

3.6.1 	 Consignes pour l’utilisateur concernant l’affichage  
		  et les messages d’erreur

Affichage Origine possible Mesure

trop bas dépassement de la limite supé-
rieure de la plage de mesure 

turbidités dans l’échantillon

pénétration de lumière dans la 
chambre de mesure

Diluer si possible l’échantillon 
ou utiliser une autre plage de 
mesure 

Filtrer l’échantillon

Le joint d’étanchéité sur le 
couvercle de la cuvette, est-il en 
place? Répétition de la mesure 
avec le joint d’étanchéité.

trop élevé dépassement de la limite  
inférieure de la plage de mesure

Indiquer le résultat de test avec 
un x mg/l inférieur 
x = limite inférieure de la 
plage de mesure; si nécessaire 
appliquer d’autres méthodes 
d’analyse

Eurreur de 
sauvegarde: 
Mode 34

Approvisionnement en courant 
interrompu ou non existant

Placer ou changer pile lithium. 
Effacer les données en mode 34.

Niveau des piles

signal d’alerte toutes les 3 min.

signal d’alerte toutes les 12 sec.

Capacité des piles suffisante à 
court terme. 
Changer les piles.

signal d’alerte, l’appareil s’éteint changer les piles.

Jus supérieur à la 
gamme E4

L'étalonnage par l'utilisateur 
est en-dehors de la gamme 
acceptée.

Vérifer l'étalon, le temps de 
réaction et les autres erreurs 
possibles.
Répéter l'ètalonnage par l'utili-
sateur.

Jus inférieur à la 
gamme E4

Supérieur à la  
gamme E1

La concentration de l'étalon est 
trop élevée/trop faible, ce qui a 
entraîné un dépassement des 
limites de la gamme pendant 
l'étalonnage par l'utilisateur

Effectuer un test avec un étalon 
de concentration plus faible/plus 
élevée.

Inférieur à la  
gamme E1

E40 étalonnage 
utilisateur 
impossible

Si l'affichage indique Supérieur/
Inférieur à la gamme pour un 
résultat de dosage, l'étalonnage 
par l'utilisateur est impossible

Effectuer un test avec un étalon 
de concentration plus faible/plus 
élevée
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Affichage Origine possible Mesure 

Zéro peu ou trop de lumière 
déficient

Cuvette étalon oubliée? 
Placer la cuvette étalon, répéter 
la mesure. 
Nettoyer la chambre de mesure. 
Recommencer le calage du zéro.

???

Exemple 1

0,60 mg/l libre Cl
???         comb. Cl
0,59 mg/l  total Cl

 
Exemple 2

trop bas  libre Cl
???       comb. Cl
1,59 mg/l total Cl

Exemple 3

0,60 mg/l libre Cl
???       comb. Cl
trop bas  total Cl

Le calcul d’une valeur  
n’est pas possible  
(par ex. chlore combiné)

Mesure correctement 	  
exécutée?
Répétition dans le cas contraire.

Exemple 1:
Les valeurs affichées sont d’un 
ordre de grandeur différent, 
mais égales en ce qui concerne 
les tolérances de valeurs de 
mesure.
Pas de présence de chlore com-
biné dans ce cas.

Exemple 2:
La valeur de mesure pour le 
chlore libre se situe au-delà de la 
plage de mesure. L’appareil, par 
conséquent, ne peut calculer 
la valeur de chlore combiné. 
Puisque le chlore libre mesurable 
n’est pas présent, la proportion 
de chlore combiné égale à la 
teneur en chlore total peut être 
prise en compte.

Exemple 3:
La valeur de mesure du chlore 
total se situe au-delà de la 
plage de mesure. L’appareil, par 
conséquent, ne peut calculer la 
valeur de chlore combiné. Dans 
ce cas, diluer l’échantillon afin 
de pouvoir saisir la teneur en 
chlore totale.

Erreur, absorbance 
par example.:  
T2>T1

Erreur lors du calibrage 
des fluorures par example  
T1 et T2 ont été confundus

Recommencer le calibrage
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3.6.2 	 Recherche détaillée d‘erreurs

Problème Cause possible Mesure de dépannage 

Le résultat ne correspond 
pas à la valeur  
escomptée.

La formule n‘est pas celle 
attendue.

Appuyer sur les touches 
curseurs pour sélectionner la 
formule souhaitée.

Aucune différenciation: 
par exemple, pour le 
chlore, il manque la 
sélection différenciée, 
libre ou total.

Le mode pro est activé. Désactiver le mode pro avec 
Mode 50.

Le compte à rebours  
automatique pour le 
temps de et/ou dévelop-
pement chromogène ne 
s‘affiche pas.

Le compte à rebours est 
désactivé le mode pro est 
activé.

Activer le compte à rebours 
Mode 13 et désactiver le 
mode pro avec Mode 50.

La méthode semble ne 
pas exister. 

La méthode est désactivée 
dans la liste des méthodes 
utilisateur. 

Activer la méthode souhaitée 
dans Mode 60.
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3.7 		  Déclaration de conformité CE

Le fabricant

Nom du fabricant :	 Tintometer GmbH

		  Schleefstraße 8-12
		  44287 Dortmund
		  Allemagne

déclare que le produit

Nom du produit :	 AL400

est conforme aux exigences des directives suivantes :

DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004

et DIRECTIVE 2011/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 8 juin 2011

Norme appliquée :	 DIN EN 61326-1:2006

Immunité conformément aux exigences applicables aux appareils destinés à une utilisation 
dans le domaine industriel (tableau 2)

Émissions parasites conformément aux exigences applicables aux appareils de la classe B

Fait à Dortmund, 8 Octobre 2014
Cay-Peter Voss, gérant
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